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   ΣΕΧΝΙΚΕ΢ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ΢ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΙΑΙΟΤ ΔΗΜΟ΢ΙΟΤ 
ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙ΢ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

«΢ΑΚΩΝ ΑΙΜΑΣΟ΢ – ΟΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΓΡΩΝ» 
 
 
 
Α. ΣΑΚΟΙ ΓΙΑ ΟΥ΢Α (CPV 33141615-4) 
Β. ΣΑΚΟΙ ΡΛΑΣΜΑΤΟΣ (CPV 33141614-7) 
Γ. ΣΑΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ (CPV 33141613-0) 
Δ. ΣΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΘΣ ΥΓ΢ΩΝ-ΙΑΤ΢ΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (CPV 33141610-9) 
Ε. ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΘΣ ΡΑ΢ΟΧΕΤΕΥΣΘΣ ΚΑΙ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ (CPV 33141600-6) 
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Α. ΢άκοι για οφρα (CPV 33141615-4) 
Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ 

 
Α.1 ΓΕΝΙΚΕ΢ ΣΕΧΝΙΚΕ΢ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ΢ 

1. Πλα τα προϊόντα πρζπει να ζχουν υποχρεωτικι αναφορά του εργοςταςιακοφ κωδικοφ 
παραγωγισ 

2. Οι ενδείξεισ να είναι γραμμζνεσ και ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτο ςθμείο 13 του παραρτιματοσ Ι τθσ ΚΥΑ ΔΥ7/2480/94 

3. Να είναι πιςτοποιθμζνα (ςιμανςθ CE) 
4. Να είναι ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO8669-2:1996 “Urine collection bags-Part 2: 

Requirements and test methods”. 
5. Να αναγράφεται ςτθ ςυςκευαςία θ θμερομθνία αποςτείρωςθσ και λιξθσ και να 

ζχουν υπόλοιπο ηωισ τουλάχιςτον δφο (2) ζτθ μζχρι τθν θμερομθνία λιξθσ.  
6. Να είναι θ ςυςκευαςία κατάλλθλθ κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ, ϊςτε κατά τθ 

μεταφορά να μθν υπάρχει πικανότθτα αλλοίωςθσ του προϊόντοσ και να μθν 
υπάρχουν κζματα δθμόςιασ υγείασ.  

7. Να μθν κάμπτονται οι ςωλινεσ των ουροςυλλεκτϊν κατά τθ ςυςκευαςία.  
8. Μετά τθν ανάκεςθ και τθν παραλαβι των προϊόντων, θ υπθρεςία μπορεί να προβεί 

ςε ζλεγχο από διαπιςτευμζνο εργαςτιριο ι αναγνωριςμζνο εργαςτιριο του 
Δθμοςίου ι του ευρφτερου Δθμοςίου τομζα.  

9. Θ Υπθρεςία να μπορεί να προβεί ςε ζλεγχο από διαπιςτευμζνο εργαςτιριο ι 
αναγνωριςμζνο εργαςτιριο του Δθμοςίου ι του ευρφτερου Δθμοςίου τομζα.  

10. Θ επιτροπι παραλαβισ, μπορεί να προβεί ςε ζλεγχο δειγμάτων, το κόςτοσ του οποίου 
βαρφνει τον προμθκευτι.  

11. Να αναφζρεται με ευκρίνεια εάν είναι Latex free ι όχι. 
 

Σθμειϊνεται ότι οι προμθκεφτριεσ εταιρείεσ που διακινοφν τα ανωτζρω είδθ κα πρζπει να 
ςυμμορφϊνονται με τθν Υ.Α.ΔΥ8δ/ΓΡ1348/04, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει «Αρχζσ και 
κατευκυντιριεσ γραμμζσ ορκισ πρακτικισ διανομισ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων». Επί ποινι 
αποκλειςμοφ, τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ κα κατατεκοφν με τθν προςφορά.  
 

 

  



3 
 

Α.2 ΕΙΔΙΚΕ΢ ΣΕΧΝΙΚΕ΢ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ΢ 
 
 

1. ΟΤΡΟ΢ΤΛΛΕΚΣΕ΢ ΑΠΛΟΙ μιασ χριςθσ. Ποςότθτα: 125.900 τεμάχια.  
 

ΝΟ΢ΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ ΠΡΟΫΠ. ΣΙΜΗ ΠΡΟΫΠ. ΔΑΠΑΝΗ 

ΚΟ΢ΙΑΛΕΝΕΙΟ 23.000 

€0,1298 

2.985,4 

ΕΚΑ 3.000 389,4 

ΚΑΤ 36.000 4.672,8 

ΑΓ ΣΑΒΒΑΣ 30.000 3.894,0 

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ 6.400 830,72 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΡΟΥΛΕΙΟ 23.000 2.985,4 

ΑΓΛΑΙΑ 2.000 259,6 

ΡΕΝΤΕΛΘΣ 2.500 324,5 

Α.1 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ 125.900 
Α.1 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢Θ
ΕΙ΢Α ΔΑΠΑΝΗ 

€16.314,82 

 
α) Να διακζτουν χωρθτικότθτα 2000ml 
β) Να ζχουν διαβάκμιςθ ανά 100ml 
γ) Να είναι πλαςτικοί, διαφανείσ, απολφτου ςτεγανότθτασ 
δ) Να ζχουν μικοσ ςωλινα 90-100 εκ. ο οποίοσ να καταλιγει ςε ρφγχοσ που να 
προςτατεφεται με κάλυμμα.  
ε) Να διακζτουν τρφπεσ ϊςτε να επιτρζπου τθν προςαρμογι ειδικισ κρεμάςτρασ ι να 
διακζτουν ενςωματωμζνο πλαςτικό ςτιριγμα.  
ςτ) Να ζχουν ειδικι εςωτερικι βαλβίδα μθ παλινδρόμθςθσ του περιεχομζνου του ςάκου 
ςτθν ουροδόχου κφςτθ.  
η) Να είναι από ειδικό ιατρικοφ τφπου PVC 
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2. ΟΤΡΟ΢ΤΛΛΕΚΣΕ΢ ΚΛΕΙ΢ΣΟΤ ΚΤΚΛΩΜΑΣΟ΢ αποςτειρωμζνοι 2.000ml . 
Ποςότθτα: 86.700 τεμάχια 
 

ΝΟ΢ΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ ΠΡΟΫΠ. ΣΙΜΗ ΠΡΟΫΠ. ΔΑΠΑΝΗ 

ΚΟ΢ΙΑΛΕΝΕΙΟ 5.067 

€0,431 

2.183,87 

ΕΚΑ 2.217 955,53 

ΚΑΤ 8.000 3.448,00 

ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 19.000 8.189,00 

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ 13.700 5.904,70 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΡΟΥΛΕΙΟ 5.500 2.370,50 

ΛΑΙΚΟ 16.500 7111,50 

ΡΕΝΤΕΛΘΣ 573 246,96 

Α.2 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ  70.557 
Α.2 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢Θ
ΕΙ΢Α ΔΑΠΑΝΗ 

€37.367,70 

 

α)Ουροςυλλζκτθσ κλειςτοφ κυκλϊματοσ 2L.  
β) Να ζχουν διαβάκμιςθ ανά 100ml.  
γ) Με βαλβίδα εξαζρωςθσ για τθν αποκατάςταςθ τθσ εςωτερικισ πίεςθσ και αδιαφανισ από 
τθ μια πλευρά.  
δ) Αποχετευτικό ςφςτθμα με κάνουλα που εξαςφαλίηει από τυχόν διαρροι οφρων μετά τθ 
χριςθ τθσ κάνουλασ.  
ε) Βαλβίδα αποκλειςμοφ παλινδρόμθςθσ οφρων. Ηθτείται κλιμακωτό ακροφφςιο ςφνδεςθσ 
ζτςι ϊςτε να δφναται να ςυνδεκεί με όλα τα μεγζκθ κακετιρων.  
ςτ)Ενςωματωμζνο ςφςτθμα για εφκολθ και κατά το δυνατόν άςθπτθ λιψθ δειγμάτων οφρων.  
η) Ρρόβλεψθ για χϊρο για αναγραφι ςτοιχείων του αςκενοφσ.  
θ) Εφκαμπτοσ ςωλινασ μικουσ 90-120cm και ςχετικά μεγάλθσ εςωτερικισ διατομισ ο οποίοσ 
να μθ τςακίηει. Θ ςυςκευαςία (αποςτειρωμζνθ) ανά ζνα (ατομικι).  
κ) Να διακζτουν τρφπεσ ϊςτε να επιτρζπουν τθν προςαρμογι ςυμβατοφ ςυςτιματοσ 
ανάρτθςθσ.  

 
 

3. ΟΤΡΟ΢ΤΛΛΕΚΣΕ΢ με βαλβίδα μθ παλινδρόμθςθσ Ποςότθτα: 29.150 
 

ΝΟ΢ΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ ΠΡΟΫΠ. ΣΙΜΗ ΠΡΟΫΠ. ΔΑΠΑΝΗ 

ΛΑΙΚΟ 29.150 €0,118 3.433,87 

Α.3 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ 

29.150 
Α.3 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΘΕΙ΢Α 
ΔΑΠΑΝΗ 

€3.433,87 
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4. ΟΤΡΟ΢ΤΛΛΕΚΣΕ΢ με κάνουλα και χοντρό ςωλινα αποςτειρωμζνοι 2lt 
 
ΝΟ΢ΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ ΠΡΟΫΠ. ΣΙΜΗ ΠΡΟΫΠ. ΔΑΠΑΝΗ 

ΛΑΙΚΟ 2.000 €2,90 €5.800,00 

Α.4 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ 

2.000 
Α.4 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΘΕΙ΢Α 
ΔΑΠΑΝΗ 

€5.800,00 

 
 
 

5. ΟΤΡΟΔΟΧΕΙΑ  ςυλλογισ οφρων 24ώρου  Ποςότθτα: 3.800 τεμάχια. 
 

ΝΟ΢ΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ ΠΡΟΫΠ. ΣΙΜΗ ΠΡΟΫΠ. ΔΑΠΑΝΗ 

ΚΑΤ 500 

€0,725 

362,50 

ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 3.300 2.392,50 

Α.5 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ  

3.800 
Α.5 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΘΕΙ΢Α 
ΔΑΠΑΝΗ 

€2.755,00 

 
Δοχείο για ςυλλογι οφρων 24ϊρου με βιδωτό πϊμα χωρθτικότθτασ 2Lit από ΢Ε –με 
βακμονόμθςθ- χρϊματοσ καφζ, θμιδιαφανζσ, για τθ προςταςία από το φωσ. Εφκολθ 
ανάγνωςθ του ςυνολικοφ όγκου του περιεχομζνου. Με μεγάλο άνοιγμα. Θ καταςκευι πρζπει 
να είναι ιδιαίτερα κακαρι με πϊμα που βιδϊνεται κατευκείαν μετά τθ παραγωγι. Το χρϊμα 
του δοχείου να είναι ελεφκερο βαρζων μετάλλων. Το κουτί να περιζχει μζχρι 30 τεμάχια. 
 

 

6. ΢Τ΢ΚΕΤΕ΢ ΜΕΣΡΗ΢Η΢  ΟΤΡΩΝ  Ποςότθτα: 1.700 τεμάχια. 
 

ΝΟ΢ΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ ΠΡΟΫΠ. ΣΙΜΗ ΠΡΟΫΠ. ΔΑΠΑΝΗ 

ΙΡΡΟΚ΢ΑΤΕΙΟ 1.700 €1.700 €6.342,00 

Α.6 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ 

1.700 
Α.6 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΘΕΙ΢Α 
ΔΑΠΑΝΗ 

€6.342,70 
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Ρλιρεσ ςετ μπουκάλα 400-500cc, ςωλινεσ και ςάκοι ςυλλογισ με γριγορθ εκκζνωςθ του 
ογκομετρικοφ, με διαβάκμιςθ 1ml. 

 
 

7. ΟΤΡΟΜΕΣΡΑ  500ml. ποςότθτα: 400 τεμάχια. 
 
ΝΟ΢ΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ ΠΡΟΫΠ. ΣΙΜΗ ΠΡΟΫΠ. ΔΑΠΑΝΗ 

ΡΕΝΤΕΛΘΣ 400 €3,75 €1.500,00 

Α.7 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ 

400 
Α.7 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΘΕΙ΢Α 
ΔΑΠΑΝΗ 

€1.500,00 

 
α) Να ζχουν διαβάκμιςθ ανά 100ml 
β) Να είναι πλαςτικοί διαφανείσ, απολφτωσ ςτεγανοί 
γ) Να ζχουν μικοσ ςωλινα 90-120 εκ., ο οποίοσ να καταλιγει ςε ρφγχοσ που να 
προςτατεφεται με κάλυμμα.  
δ) Ο ςωλινασ να ζχει μεγάλθ εςωτερικιδιάμετρο, να είναι εφκαμπτοσ και να μθν τςακίηει 
ζτςι ϊςτε να διευκολφνει τθν καλφτερθ ροι των οφρων και τθν αποφυγι ςταςιμότθτάσ τουσ 
ςτθν κφςτθ του αςκενοφσ ι το ςωλινα.  
ε) Να διακζτουν πλαςτικό κλιπ διακοπισ τθσ ροισ των οφρων.  
ςτ) Να υπάρχει κοντά ςτο ρφγχοσ του ςωλινα ςφνδεςθσ ειδικι υποδοχι υποδοχι με 
διαπερατι μεμβράνθ ι αντιμιρκοβιακό φίλτρο για αςφαλι και εφκολθ λιψθ δείγματοσ 
οφρων για καλλιζργεια.  
η) Να διακζτουν ενςωματωμζνο ςφςτθμα ανάρτθςθσ από ςκλθρό πλαςτικό.  
θ) Να ζχουν βαλβίδα μθ παλιδρομιςεωσ του περιεχομζνου του ςάκου ςτθν ουροδόχο κφςτθ.  

 
 

8. ΟΤΡΟ΢ΤΛΛΕΚΣΕ΢ ΩΡΙΑΙΑ΢ μζτρθςθσ οφρων. Ποςότθτα: 3.500 τεμάχια  
 

ΝΟ΢ΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ ΠΡΟΫΠ. ΣΙΜΗ ΠΡΟΫΠ. ΔΑΠΑΝΗ 

ΑΓΛΑΙΑ 1780 

€2,95 

5.251,00 

ΚΑΤ 1500 4.425,00 

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ 220 649,00 

Α.7 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ 

400 
Α.7 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΘΕΙ΢Α 
ΔΑΠΑΝΗ 

€10.325,00 

 

Να διακζτουν τα παρακάτω χαρακτθριςτικά:  
α) Να είναι χωρθτικότθτασ 2000ml 
β) Να ζχουν διαβάκμιςθ ανά 100ml 
γ) Να είναι πλαςτικοί διαφανείσ, απολφτου ςτεγανότθτασ.  
δ) Να ζχουν μικοσ ςωλινα 90-100 εκ. ο οποίοσ να καταλιγει ςε ρφγχοσ που να προςτατεφται 
με κάλυμμα.  
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ε) Να διακζτουν ενςωματωμζνο πλαςτικό ςτιριγμα 
ςτ) Να ζχουν ειδικι εςωτερικι βαλβίδα μθ παλινδρόμθςθσ του περιεχομζνου του ςάκου 
ςτθν ουροδόχο κφςτθ.  
η) Να είναι από ειδικό ιατρικοφ τφπου PVC, να υπάρχει ειδικι ςτρόφιγγα εκκζνωςθσ του 
ςάκου, αςφαλισ και εφχρθςτθ.  
θ) Να υπάρχει ειδικό κλιπ για τθ διακοπι τθσ ροισ των οφρων.  
κ) Να υπάρχει κοντά ςτο ρφγχοσ ειδικι υποδοχι – πρόςβαςθ για εφκολθ και αςφαλι 
δειγματολθψία οφρων και καλλιζργεια.  
ι) Να φζρουν ςυςκευι ωριαίασ μζτρθςθσ χωρθτικότθτασ 500cc 
κ) Να είναι ατομικά ςυςκευαςμζνοι και αποςτειρωμζνοι.  

 
 

9. ΟΤΡΟ΢ΤΛΛΕΚΣΕ΢ ΒΡΕΦΙΚΟΙ - ΠΑΙΔΙΚΟΙ. Ποςότθτα: 9.600 τεμάχια 
 
 

ΝΟ΢ΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ ΠΡΟΫΠ. ΣΙΜΗ ΠΡΟΫΠ. ΔΑΠΑΝΗ 

ΑΓΛΑΙΑ 2000 

€0,10 

200,00 

ΡΕΝΤΕΛΘΣ Βρεφικοί 100 720,00 

ΡΕΝΤΕΛΘΣ Ραιδικοί 7500 10,00 

Α.9 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ 

9.600 
Α.9 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΘΕΙ΢Α 
ΔΑΠΑΝΗ 

€960,00 

 
Να διακζτουν τα παρακάτω χαρακτθριςτικά:  
α) Να είναι αποςτειρωμζνοι, μιασ χριςεωσ, άριςτθσ ποιότθτασ και απαλλαγμζνοι από Latex, 
Silicone και PVC. 
β) Να αποτελοφν τθ ςωςτι επιλογι για ςυλλογι δείγματοσ οφρων με τθν πρϊτθ εφαρμογι, 
για αξιολόγθςθ και ζλεγχο (απαράβατοσ όροσ). 
γ) Να διακζτουν διαφανζσ αυτοκόλλθτο ςε ςχιμα πεταλοφδασ που κάνει τθν εφαρμογι 
εφκολθ και ακριβι (απαράβατοσ όροσ). 
δ) Να είναι ςχεδιαςμζνοι ζτςι ϊςτε να είναι άνετοι και ςυμβατοί τόςο με τθν αρςενικι όςο 
και με τθ κθλυκι ανατομία (απαράβατόσ όροσ). 
ε) Να διακζτουν δφο καλάμουσ με βαλβίδα μθ επιςτροφισ που κρατάει τα οφρα μακριά από 
το δζρμα και βοθκά ςτθν αποφυγι των ερεκιςμϊν (απαράβατοσ όροσ). 
η) Το αυτοκόλλθτο που διακζτουν να μπορεί να διπλωκεί ςτθ μζςθ για τθν αποςτολι του 
κλειςτοφ δείγματοσ ςτο εργαςτιριο. 
θ) Να διακζτουν ειδικό ςθμείο δείγματοσ οφρων. 
κ) Να διακζτουν αυτοκόλλθτθ επιφάνεια θ οποία κα είναι υποαλλεργικι και ιςχυρι. 
ι) Να ζχουν χωρθτικότθτα 100ml (νεογνικόσ) και 200ml (παιδικόσ). 
κ) Να κατατεκεί δείγμα για τθν πλιρθ γνϊςθ του υλικοφ κακϊσ και τθσ χριςθσ, οφτωσ ϊςτε 
να γίνει επιλογι του κατάλλθλου υλικοφ (απαράβατοσ όροσ). 
λ) Να πλθροφν όλα τα διεκνι standard αςφαλείασ και να φζρει ςιμανςθ CE. 
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10. ΟΤΡΟ΢ΤΛΛΕΚΣΕ΢ ΠΕΡΙΠΑΣΟΤ. Ποςότθτα 2.000.  
 
ΝΟ΢ΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ ΠΡΟΫΠ. ΣΙΜΗ ΠΡΟΫΠ. ΔΑΠΑΝΗ 

ΕΚΑ 2000 €0,70 1.400,00 

Α.10 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ 

2.000 
Α.10 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΘΕΙ΢Α 
ΔΑΠΑΝΗ 

€1.400,00 

 
α) Να είναι καταςκευαςμζνοι από ιατρικοφ τφπου PVC 
β) Να είναι αδιαφανείσ και ιδιαίτερα ανκεκτικοί 
γ) Να ζχουν χωρθτικότθτα 500ml με ευκρινι διαβάκμιςθ ανά 100ml 
δ) Να διακζτουν ειδικι βαλβίδα μθ παλιδρόμθςθσ και διαφανι ςτρόφιγγα εκκζνωςθσ των 
οφρων 
ε) Θ αποχετευτικι είςοδοσ να είναι διαφανισ, κωνικι και να φζρει καπάκι προςταςίασ.  
ςτ) Να διακζτουν ειδικζσ λωρίδεσ ςυγκράτθςθσ με πολλαπλζσ υποδοχζσ κλιπ.  
η) Να είναι ατομικά ςυςκευαςμζνοι και αποςτειρωμζνοι.  
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11. ΢ΣΗΡΙΓΜΑΣΑ ΟΤΡΟ΢ΤΛΛΕΚΣΩΝ. Ποςότθτα: 9.100 τεμάχια. 

 

ΝΟ΢ΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ ΠΡΟΫΠ. ΣΙΜΗ ΠΡΟΫΠ. ΔΑΠΑΝΗ 

ΚΟ΢ΙΑΛΕΝΕΙΟ 8.000 €0,105 840,00 

ΡΕΝΤΕΛΘΣ 100  10,50 

ΚΑΤ 1.000  105,00 

Α.11 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ 

2.000 
Α.11 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΘΕΙ΢Α 
ΔΑΠΑΝΗ 

€955,50 

 
Να είναι εύτρηστα, από σκληρό πλαστικό και σσμβατά με τοσς προσυερόμενοσς 

οσροσσλλέκτες.  
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Β. ΢άκοι πλάςματοσ (CPV 33141614-7) 

Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ 
 

Αςκοί μεταφοράσ αίματοσ ι πλάςματοσ 150-350ml. ΢φνολο 3000 τεμάχια 
 

ΝΟ΢ΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ ΠΡΟΫΠ. ΣΙΜΗ ΠΡΟΫΠ. ΔΑΠΑΝΗ 

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ 3.000 €5,50 16.500,00 

Β ΢ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ 3.000 
Β ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΘΕΙ΢Α 
ΔΑΠΑΝΗ 

€16.500,00 

 
 

1. Οι προςφερόμενοι αςκοί μεταφοράσ αίματοσ ι πλάςματοσ να είναι καταςκευαςμζνοι 
από PVC και να διατίκενται αποςτειρωμζνοι. Να διακζτουν δφο βαλβίδεσ εξόδου. 
Μεταξφ των δφο βαλβίδων να διακζτουν κεντρικό ςτελεχιαίο ςωλθνίςκο που να 
καταλιγει ςε πλαςτικό ρφγχοσ κατάλλθλο για ςφνδεςθ ςε άλλο αςκό. 

2. Θ εςωτερικι επιφάνεια των αςκϊν να  μθν παρουςιάηει ανωμαλίεσ και να είναι 
κατάλλθλθ για τθν άριςτθ ςυντιρθςθ και απρόςκοπτθ μεταφορά των ςτοιχείων του 
αίματοσ. 

3. Ο εςωτερικόσ ςχεδιαςμόσ των αςκϊν να είναι κοίλοσ χωρίσ γωνίεσ, ομαλόσ και χωρίσ 
αιχμθρζσ απολιξεισ προσ αποφυγι πρόκλθςθσ κρόμβων. 

4. Οι ετικζτεσ τουσ να είναι καταςκευαςμζνεσ από μίγμα χαρτιοφ με πλαςτικό και να μθν 
αποκολλϊνται κατά τουσ χειριςμοφσ. Στθν ετικζτα των αςκϊν να αναγράφεται ευκρινϊσ ο 
αρικμόσ παρτίδασ, θ χωρθτικότθτά τουσ κακϊσ και το ςιμα CE. 

5. Οι αςκοί να είναι ςυςκευαςμζνοι ανά ζνασ, χωρίσ να είναι διπλωμζνοι ζτςι ϊςτε να 
αποφεφγεται θ ςτρζβλωςθ του αυλοφ αιμολθψίασ και των ςυνδετικϊν ςωλθνϊςεων, ςε 
πλαςτικοποιθμζνο φφλλο διαφανζσ με δυνατότθτα αντίλθψθσ του περιεχομζνου και 
κατόπιν ςε χαρτοκιβϊτιο. 

6. Κάκε παρτίδα αςκϊν να ςυνοδεφεται από επίςθμο πιςτοποιθτικό ελζγχου ςτο οποίο να 
φαίνεται ότι θ παρτίδα υποβλικθκε ςε μικροβιολογικι, βιολογικι και φυςικοχθμικι 
εξζταςθ. Πλα τα κλειςτά ςυςτιματα αιμολθψίασ να φζρουν ςιμα CE. Επίςθσ, το 
εργοςτάςιο καταςκευισ να είναι πιςτοποιθμζνο κατά ISO 9001 και να πλθροί διαδικαςία 
παραγωγισ ςφμφωνθ με το GMP (Good Manufacturing Practice) δθλαδι με τθν πρακτικι 
καλισ καταςκευισ. 
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Γ. ΢άκοι αίματοσ (CPV 33141613-0) 
Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ 

 

Παρατθριςεισ: 
*Ππου υπάρχει αναφορά ςε ςυγκεκριμζνο τφπο αςκϊν, πρόκειται για τθν αρίκμθςθ των τφπων 
αςκϊν που είναι εγκεκριμζνθ αντίςτοιχα από τθν 1θ ΥΡΕ Αττικισ και το Δ.Σ. του ΕΚΕΑ. 
**Οι γενικζσ και ειδικζσ προδιαγραφζσ των ηθτουμζνων αντικειμζνων του κεφαλαίου «Γ. Σάκοι 
αίματοσ» κα παρουςιαςκοφν αναλυτικά και ανά είδοσ ςτο τζλοσ του κειμζνου, αφοφ πρϊτα 
αναφερκοφν οι ποςότθτεσ ςυνολικά και ανά φορζα. 
 

1. Διπλοί αςκοί αίματοσ (τφποσ 1/1θ ΤΠΕ Αττικισ). ΢φνολο 18.996 τεμάχια.  
 

ΝΟ΢ΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ ΠΡΟΫΠ. ΣΙΜΗ ΠΡΟΫΠ. ΔΑΠΑΝΗ 

ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ 2.500 

4,070 € 

 

10175 

ΚΑΤ 8.300 33781 

ΚΟ΢ΙΑΛΕΝΕΙΟ 

ΜΡΕΝΑΚΕΙΟ 

7.196 

29287,72 

ΛΑΙΚΟ 1.000 4070 

Γ.1 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ  18.996 

Γ.1 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΘΕΙ΢Α 

ΔΑΠΑΝΗ €77.313,72 
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2. Σριπλοί αςκοί αίματοσ (τφποσ 3/1θ ΤΠΕ Αττικισ). ΢φνολο 32.958 τεμάχια. 
 

ΝΟ΢ΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ ΠΡΟΫΠ. ΣΙΜΗ ΠΡΟΫΠ. ΔΑΠΑΝΗ 

ΑΛΕΞΑΝΔ΢ΑΣ ΕΛΕΝΑΣ  3.000 

4,25 € 

12.750,000 € 

ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 500 2.125,000 € 

ΑΓΛΑΙΑ ΚΥ΢ΙΑΚΟΥ 1.160 4.930,000 € 

ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ      6.500 

 

27.625,000 € 

ΚΑΤ 3.798 16.141,500 € 

ΛΑΙΚΟ 18.000 76.500,000 € 

Γ.2 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ  €32.958 

Γ.2 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΘΕΙ΢Α 

ΔΑΠΑΝΗ €140.071,50 
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3. Σριπλοί αςκοί αίματοσ (τφποσ 4/1θ ΤΠΕ Αττικισ). ΢φνολο 13800 τεμάχια.  

 

ΝΟ΢ΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ ΠΡΟΫΠ. ΣΙΜΗ ΠΡΟΫΠ. ΔΑΠΑΝΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΡΟΥΛΕΙΟ  6300 

€5,499 

 

34.643,70 

ΚΟ΢ΓΙΑΛΕΝΕΙΟ - 

ΜΡΕΝΑΚΕΙΟ  

3500 

19.246,50 

ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ 4000 

21.996,00 

Γ.1 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ  13.800 

Γ.1 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΘΕΙ΢Α 

ΔΑΠΑΝΗ €75.886,20 

 
 

4. ΢φςτθμα τετραπλών αςκών αίματοσ (τφποσ 6/1θ ΤΠΕ Αττικισ). ΢φνολο 2.439 τεμάχια. 
 

ΝΟ΢ΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ ΠΡΟΫΠ. ΣΙΜΗ ΠΡΟΫΠ. ΔΑΠΑΝΗ 

ΑΛΕΞΑΝΔ΢ΑΣ - 

ΕΛΕΝΑΣ 

500 

€17,20  

 

8.600,00 

ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ 180 3.096,00 

ΚΑΤ 1.259 

21.654,80 

ΚΟ΢ΙΑΛΕΝΕΙΟ 

ΜΡΕΝΑΚΕΙΟ 

500 

8.600,00 

Γ.4 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ  2.439 

Γ.4 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΘΕΙ΢Α 

ΔΑΠΑΝΗ €41.950,00 
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5. ΢φςτθμα τετραπλών αςκών αίματοσ (τφποσ 7/1θ ΤΠΕ Αττικισ). ΢φνολο 30.150 τεμάχια.  
 

ΝΟ΢ΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ ΠΡΟΫΠ. ΣΙΜΗ ΠΡΟΫΠ. ΔΑΠΑΝΗ 

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ 20.000 

€15,00 

300.000,00 

ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ 8.350 125.250,00 

ΛΑΙΚΟ 1.500 

22.500,00 

ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 300 

4.500,00 

Γ.5 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ  30.150 

Γ.5 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΘΕΙ΢Α 

ΔΑΠΑΝΗ €452.250,00 

 
 

6. ΢φςτθμα επταπλών αςκών αίματοσ (τφποσ 9/1θ ΤΠΕ Αττικισ). ΢φνολο 24 τεμάχια. 
 

ΝΟ΢ΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ ΠΡΟΫΠ. ΣΙΜΗ ΠΡΟΫΠ. ΔΑΠΑΝΗ 

ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ 24 €53,00 1.272,00 

Γ.6 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ  24 

Γ.6 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΘΕΙ΢Α 

ΔΑΠΑΝΗ €1.272,00 
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7. Αντιπθκτικό διάλυμα ACD 500ml. ΢φνολο 450 τεμάχια.  

 

ΝΟ΢ΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ ΠΡΟΫΠ. ΣΙΜΗ ΠΡΟΫΠ. ΔΑΠΑΝΗ 

ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 450 €3,010 1.354,50 

Γ.7 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ  450 

Γ.7 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΘΕΙ΢Α 

ΔΑΠΑΝΗ €1.354,50 

 
Αντιπθκτικό διάλυμα ACD FORMULE A –αςκόσ των 500ml αποςτειρωμζνο και ελεφκερο πυρετογόνων 
ουςιϊν μιασ χριςθσ για χριςθ ςε αυτόματεσ ςυςκευζσ πλαςμαφαίρεςθσ-κυτταφαίρεςθσ. Ο αςκόσ να 
καλφπτεται από άλλθ προςτατευτικι ατομικι ςυςκευαςία από διαφανζσ υλικό αποςτειρωμζνθ και 
ςφραγιςμζνθ. Στον αςκό να αναγράφεται θ καταςκευάςτρια εταιρεία, ο κωδικόσ αρικμόσ τθσ παρτίδασ 
και θ θμερομθνία λιξθ του προϊόντοσ. 
Ο αςκόσ να διακζτει: 

α) injection site 
β) breakable connector 

Το διάλυμα: 
I. Να ςυμμορφϊνεται με τισ οδθγίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Φαρμακοποιίασ 
II. Να ζχει τθν πιο κάτω χθμικι ςφνκεςθ: 

 Trisodium Citrate: 1H2O 22,0g 

 Citric Acid: 1H2O 8,0g 

 Glucose: 1H2O 24,5g 

 PPI Water: 1000ml 

 pH: 4,5-5,5 
Να φζρουν Ce Mark θ δε καταςκευάςτρια εταιρεία να είναι πιςτοποιθμζνθ με ISO 9001 και ISO 13485. 

 
 

8. Αςκόσ κρυοςυντιρθςθσ μοςχευμάτων αρχζγονων αιμοποιθτικών κυττάρων.  
΢φνολο 100 τεμάχια  
 

ΝΟ΢ΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ ΠΡΟΫΠ. ΣΙΜΗ ΠΡΟΫΠ. ΔΑΠΑΝΗ 

ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 100 €50,00 5.000,00 

Γ.8 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ  100 

Γ.8 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΘΕΙ΢Α 

ΔΑΠΑΝΗ €5.000,00 
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Ο αςκόσ κρυοςυντιρθςθσ μοςχευμάτων αρχζγονων αιμοποιθτικϊν κυττάρων να είναι χωρθτικότθτασ 
150ml. 
Να είναι καταςκευαςμζνοι από ανκεκτικό υλικό latex free, ςτείρο, ειδικό για βακεία (-196 oC) 
κρυοκατάψυξθ ςε (LN2) των μοςχευμάτων. Να ζχει υποδοχείσ ςφνδεςθσ ςτον κυρίωσ αςκό: 2 outlet ports 
για μετάγγιςθ, 1 luer lock και 2 injection ports. 
Να ζχει αςφαλι κζςθ για τοποκζτθςθ ετικζτασ. 
Να είναι ςτείρα και απυρετογόνα. 
Κάκε αςκόσ να ςυνοδεφεται με προςτατευτικό κάλυμμα αςκϊν (over rapping bag), latex free, ςτείρο, 
ειδικό για βακεία (-196 oC) κρυοκατάψυξθ ςε (LN2). 
Να είναι ςε κζςθ κατά τθ διαδικαςία τθσ απόψυξθσ να αποψφχεται γριγορα ςε υδατόλουτρο (38 oC). 
Να φζρουν CE Mark θ δε καταςκευάςτρια εταιρεία να είναι πιςτοποιθμζνθ με ISO 9001 και ISO 13485. 

 
 

9. Ειδικά ςυντθρθτικά διαλφματα για παραγωγι αιμοπεταλίων. ΢φνολο 50 τεμάχια 
 

ΝΟ΢ΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ ΠΡΟΫΠ. ΣΙΜΗ ΠΡΟΫΠ. ΔΑΠΑΝΗ 

ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 50 €13,00 650,00 

Γ.9 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ  50 

Γ.9 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΘΕΙ΢Α 

ΔΑΠΑΝΗ €650,00 

 
Εφκαμπτοσ περιζκτθσ 250-300ml με διάλυμα κατάλλθλο για τθ ςυντιρθςθ αιμοπεταλίων 
προερχομζνων από 4-6 μονάδεσ Buffy coat επί 7 θμζρεσ. Ο αςκόσ να διακζτει:  
α) inzection site 
β) ςωλθνίςκο κατάλλθλου μικουσ για τθ δυνατότθτα ςτείρασ ςυγκόλλθςισ του ςτο pool των 
αςκϊν του buffy coat.  
Το διάλυμα: 

I. Να ςυμμορφϊνεται με τισ οδθγίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Φαρμακοποιίασ 
II. Να ζχει τθν πιο κάτω χθμικι ςφνκεςθ: 

 Citrate 3,18 g 

 Acetate 4,42 g 

 Sodium Chloride 4,05g 

 Phosphate 4,10g 

 Potassium 0,37g 

 Magnesium 0,30g 

 pH 7,2 

 Water for injection 1000ml 
III. Να είναι υποκατάςτατο του πλάςματοσ για τθ ςυντιρθςθ αιμοπεταλίων 
IV. Να είναι ςυμβατό με ςυμπυκνϊματα αιμοπεταλίων που περιζχουν CPD. 

Να φζρουν Ce Mark θ δε καταςκευάςτρια εταιρεία να είναι πιςτοποιθμζνθ με ISO 9001 και ISO 13485. 
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10. ΢υςκευι ζγχυςθσ μυελοφ των οςτών χωρίσ φίλτρο. ΢φνολο 150 τεμάχια 
 

ΝΟ΢ΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ ΠΡΟΫΠ. ΣΙΜΗ ΠΡΟΫΠ. ΔΑΠΑΝΗ 

ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 150 €3,050 457,50 

Γ.10 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ  150 

Γ.10 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΘΕΙ΢Α 

ΔΑΠΑΝΗ €457,50 

Συςκευι ζγχυςθσ μυελοφ με ρυκμιςτι ροισ τφπου adelberg, για πλάγια διακλάδωςθ τφπου Υ 
και άκρο ςφνδεςθσ luer lock.  
 
 
11. Εργαςτθριακά φίλτρα κατακράτθςθσ λευκοκυττάρων από ςυμπυκνωμζνα ερυκρά 

αιμοςφαίρια (΢ΕΑ) με δφο αςκοφσ για επιπρόςκετθ δυνατότθτα ζκπλυςθσ των ΢ΕΑ. 
΢φνολο 254 τεμάχια. 
 

ΝΟ΢ΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ ΠΡΟΫΠ. ΣΙΜΗ ΠΡΟΫΠ. ΔΑΠΑΝΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΡΟΥΛΕΙΟ 180 €13,20 2.376,00 

ΚΑΤ 74 

 

976,80 

Γ.11 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ  254 

Γ.11 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΘΕΙ΢Α 

ΔΑΠΑΝΗ €3.352,80 

 
12. Φίλτρα κατακράτθςθσ λευκοκυττάρων παρά τθ κλίνθ αςκενών (Bed side), για μια μονάδα 

ολικοφ αίματοσ, ι ΢ΕΑ. ΢φνολο 200 τεμάχια. 
 

ΝΟ΢ΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ ΠΡΟΫΠ. ΣΙΜΗ ΠΡΟΫΠ. ΔΑΠΑΝΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΡΟΥΛΕΙΟ 200 €13,20 3.440,26 

Γ.12 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ  200 

Γ.12 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΘΕΙ΢Α 

ΔΑΠΑΝΗ €3.440,26 
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Γ.1 Γενικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ςυςτθμάτων αςκών αίματοσ. 
 
Ποιότθτα-΢εδίαςθ 

1. Το πλαςτικό των αςκϊν να είναι αρίςτθσ ποιότθτασ και υψθλισ διαπερατότθτασ, διαφανζσ. 
Δεν κα πρζπει να είναι χρωματιςμζνο ςε τζτοιο βακμό που να επθρεάηεται δυςμενϊσ θ 
χρωματικι μακροςκοπικι εξζταςθ του αίματοσ και των παραγϊγων του (ISO 3826-1Q2003 § 
6.2.4.). Οι πλαςτικοί αςκοί πρζπει να είναι ςυμβατοί για το ανάλογο παράγωγο αίματοσ που 
κα αποκθκευτεί. 

2. Ο ςχεδιαςμό ςτου αςκοφ κα είναι πολφ προςεκτικόσ, ϊςτε να πλθροί όλεσ τισ απαιτιςεισ 
χριςθσ μιασ ςφγχρονθσ Τράπεηασ Αίματοσ. Θα φζρει άριςτεσ και αςφαλείσ περιμετρικζσ 
ςυγκολλιςεισ χωρίσ περιττζσ απολιξεισ πλαςτικοφ πζριξ αυτϊν προσ αποφυγι 
ςυγκζντρωςθσ μικροβίων (ISO 3826 § 4.1). 

3. Πλα τα ςυςτιματα αςκϊν να είναι αποςτειρωμζνα και ελεφκερα πυρετογόνων ουςιϊν (ISO 
3826 § 5.4.2.1). 

4. Σφμφωνα και με τισ οδθγίεσ τθσ παραγράφου 4.7 του ISO 3826, θ βελόνθ αιμολθψίασ κα 
είναι ενςωματωμζνθ και αναπόςπαςτθ από το ςωλινα ςυλλογισ και κα καλφπτεται από 
προςτατευτικό πϊμα. Το προςτατευτικό πϊμα κα εμποδίηει τθ διαρροι αντιπθκτικοφ, κα 
διατθρεί αποςτειρωμζνο τον αυλό, ςτεγνι από αντιπθκτικό τθ βελόνθ και κα αφαιρείται 
εφκολα. Το προςτατευτικό πϊμα δε κα μπορεί να επαναχρθςιμοποιθκεί, ι παραποιθκεί 
χωρίσ αυτό να κακίςταται προδιλωσ εμφανζσ. 

5. Ο πρωτεφον αςκόσ να φζρει ενςωματωμζνθ ςυςκευι αιμολθψίασ από πλαςτικό ςωλινα 
άριςτθσ ποιότθτασ μικουσ μεταξφ 80 εκ. κατϋ ελάχιςτο και 120 εκ. περίπου, και εςωτερικισ 
και εξωτερικισ διαμζτρου ςφμφωνα με το ISO3826. Ο ςωλινασ να καταλιγει ςε βελόνθ 
φλζβασ 16G αναγραφόμενο ςτθν ετικζτα του αςκοφ. Θ βελόνθ να φζρει πολφ λεπτά 
τοιχϊματα, να είναι ςιλικοναριςμζνθ και αποςτειρωμζνθ και ατραυματικι. 

6. Για τθ ςτιριξθ των ςωλινων, τουλάχιςτον ο αςκόσ φφλαξθσ των ερυκροκυττάρων κάκε 
ςυςτιματοσ να φζρει οπωςδιποτε από δφο (2) ανκεκτικά ανοίγματα ςε κάκε κατά μικοσ 
πλευρά του. 

7. Ο ςωλινασ του αςκοφ φφλαξθσ των ερυκροκυττάρων να αναγράφει ανεξίτθλα και 
ευανάγνωςτα τον αναγνωριςτικό του αρικμό ανά διαςτιματα. 

8. Επί ζκαςτου του ςυςτιματοσ κα υπάρχει ετικζτα του με τυπωμζνα όλα τα απαραίτθτα 
ςτοιχεία. Οι ετικζτεσ κα φζρουν ευκρινι και αναλλοίωτθ εκτφπωςθ. Θα είναι ανκεκτικζσ και 
άριςτθσ ποιότθτασ ϊςτε να μθν αλλοιϊνονται ι καταςτρζφονται (οι ίδιεσ ι θ εκτφπωςι τουσ) 
ςε διάφορουσ χειριςμοφσ ι ςτθν ψφξθ/απόψυξθ. Να καταςτρζφονται και όχι να 
αποκολλϊνται ςε προςπάκεια αποκόλλθςθσ (ISO 3826 § 5.2.9.). 
Επί τθσ ετικζτασ κάκε αςκοφ κα αναγράφονται υποχρεωτικά: 
α) περιγραφι περιεχομζνων και προτεινόμενθ χριςθ, 
β) ςφνκεςθ, ςκεφαςμα και όγκο ι μάηα του αντιπθκτικοφ και /ι του ςυντθρθτικοφ 
διαλφματοσ και κάκε άλλου υλικοφ που ειςάγεται όπωσ επίςθσ και τον όγκο ι τθ μάηα του 
αίματοσ και των παραγϊγων αίματοσ προσ ςυλλογι, 
γ) ςιμανςθ που να προςδιορίηει αποςτείρωςθ και μθ-πυρετογόνα, 
δ) ςιμανςθ που να προςδιορίηει ότι ο αςκόσ είναι για μία χριςθ μόνο, 
ε) ςιμανςθ για τισ οδθγίεσ χριςθσ του αςκοφ, 
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η) το όνομα και θ διεφκυνςθ του καταςκευαςτι ι το όνομα και θ διεφκυνςθ του προμθκευτι, 
θ) τον κακοριςμό τθσ παρτίδασ. 

9. Θ ετικζτα του αςκοφ αιμολθψίασ να περιζχει ςτοιχεία που αφοροφν τθν θμερομθνία πζρα 
από τθν οποία δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ο αςκόσ για ςυλλογι αίματοσ, και τον κωδικό 
προϊόντοσ του καταςκευαςτι. 

10. Εςωτερικά ο αςκόσ να μθν παρουςιάηει ανωμαλίεσ του πλαςτικοφ ι των ςυγκολλιςεων. Να 
είναι παντοφ κοίλοσ χωρίσ γωνίεσ, για τθν άριςτθ ςυντιρθςθ και απρόςκοπτθ μεταφορά του 
αίματοσ και των παραγϊγων του, κακϊσ και τθν αποφυγι κρόμβων. 

11. Λαμβανομζνθσ υπϋ όψιν οδθγίασ του ISO 3826 § 3.1. οι ετικζτεσ και το εςωτερικό των αςκϊν 
είναι απαραίτθτο να ζχουν τισ κάτωκι διαςτάςεισ: 

 

ΟΝΟΜΑ΢ΣΙΚΗ 
ΧΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 

(ml) 

Ε΢ΩΣΕΡΙΚΟ 
ΠΛΑΣΟ΢ 

(mm) 

Ε΢ΩΣΕΡΙΚΟ 
ΜΗΚΟ΢ 

(mm) 

ΜΕΓΕΘΟ΢ ΕΣΙΚΕΣΑ΢ 
(1-5mm) 

ΠΛΑΣΟ΢ ΤΨΟ΢ 

300 120 145 100 90 

350 120 160 100 100 

400 120 170 105 105 

450 120 170 105 105 

500 120 185 105 105 

 
12. Οι ςυνκζςεισ των αντιπθκτικϊν και προςκετικϊν διαλυμάτων να είναι ςφμφωνε με τισ 

οδθγίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Φαρμακοποιίασ (Eur. Ph), και να αναγράφονται αναλυτικά επί των 
ετικετϊν των αντίςτοιχων αςκϊν (ISO 3826 § 7.1.b.). 

13. Οι προδιαγραφζσ των αςκϊν ςε αντοχι κατά τθ φυγοκζντρθςθ να ςυμφωνοφν με το ISO 
3826 § 6.2.7. (5000G x 10 λεπτά ςτουσ 4 και 37 oC). 

14. Οι προδιαγραφζσ αντοχισ του πλαςτικοφ ςε διάφορεσ κερμοκραςίεσ να ςυμφωνοφν με το 
ISO 3826 § 6.2.5. (αποκικευςθ ςε -80 oC για 24 ϊρεσ). 

15. Τα ςτόμια εξόδου (outlet ports) όλων των αςκϊν των παραγϊγων κα είναι καταςκευαςμζνα 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5.8.1. του ISO 3826 (οι πλαςτικοί ςάκοι κα διατίκενται με ζνα ι 
περιςςότερα ςτόμια εξόδου για τθ χοριγθςθ αίματοσ ι παραγϊγων αίματοσ. Τα ςτόμια 
εξόδου κα αποφράςςονται ςτεγανά από το ςφςτθμα διαπζραςθσ, βλ. 3826, § 5.8.1.).Κάκε 
ςτόμιο εξόδου κα φζρει ζνα ερμθτικά ςφραγιςμζνο κλείςιμο αςφαλείασ εφκολα 
αποςπϊμενο και μθ ενατοποκετοφμενο, του οποίου κάκε παραβίαςθ να μπορεί να είναι 
οφκαλμοφανισ, οφτωσ ϊςτε να διατθρείται αποςτειρωμζνθ θ εςωτερικι επιφάνεια, βλ. 
3826, § 5.8.2. 

16. Τα ςυςτιματα των αςκϊν να φζρουν ειδικό ςφςτθμα λιψεωσ δειγμάτων αίματοσ εν κενϊ ςε 
κλειςτό κφκλωμα (με κραυόμενθ αςφαλιςτικι δικλείδα προσ τθ γραμμι του δότθ και όχι 
προσ τθ γραμμι τθσ δειγματολθψίασ) το οποίο να εξαςφαλίηει απόλυτθ ςτειρότθτα ςτο 
λαμβανόμενο αίμα για τθν αποφυγι επιμολφνςεων ςτον περιβάλλοντα χϊρο. 

17. Να φζρουν ενςωματωμζνο ςφςτθμα προςταςίασ του αιμολιπτθ για τθν αποφυγι πικανϊν 
τρυπθμάτων από τθ βελόνθ κατά τθ διαδικαςία απόρριψισ τθσ με άμεςο κίνδυνο τθ 
μόλυνςι του. 

18. Το ςφςτθμα δειγματολθψίασ να ςυμπεριλαμβάνει αςκίδιο προςυλλογισ αίματοσ, με 
χωρθτικότθτα τουλάχιςτον 35ml. 
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΢υςκευαςία 
1. Τα διάφορα ςυςτιματα αςκϊν κα είναι τοποκετθμζνα ςε ατομικι ςυςκευαςία εντόσ 

πλαςτικοφ διαφανοφσ ι από αλουμίνια ειδικοφ αςφαλοφσ και ανκεκτικοφ φακζλου, 
αποςτειρωμζνοι και ερμθτικά ςφραγιςμζνοι. 

2. Θ ςυςκευαςία των αςκϊν και των ςωλινων του εντόσ του φακζλου κα είναι άνετθ χωρίσ να 
είναι διπλωμζνοι ι να φζρουν τςακίςματα ςε διάφορα ςθμεία τουσ. 

3. Θ ετικζτα ςυςκευαςίασ κα περιζχει τισ εξισ πλθροφορίεσ: 
α) όνομα και διεφκυνςθ καταςκευαςτι και/ι προμθκευτεί, 
β) περιγραφι περιεχομζνων, 
γ) θμερομθνία λιξθσ, 
δ) οδθγία που να αναφζρει μετά από πόςεσ θμζρεσ δεν πρζπει να χρθςιμοποιθκεί ο 
πλαςτικόσ αςκόσ μετά τθν απομάκρυνςι του από τθ ςυςκευαςία και  
ε) προςδιοριςμό παρτίδασ. Εάν χρθςιμοποιείται διαφανισ ςυςκευαςία, όλεσ οι πλθροφορίεσ 
των παραγράφων 8.2 και 8.3 (ISO 3826-1) κα πρζπει να παρουςιάηονται ςτθν ετικζτα του 
πλαςτικοφ αςκοφ. 

4. Οι φάκελοι των αςκϊν κα είναι τοποκετθμζνοι με άνεςθ κα προςεκτικά, εντόσ ανκεκτικοφ 
και κλειςτοφ κιβωτίου μικροφ βάρουσ και εφκολθσ μεταφοράσ. 

5. Θ ετικζτα θ οποία πρζπει να είναι ευκρινϊσ επικολλθμζνθ πρζπει να περιζχει τισ παρακάτω 
πλθροφορίεσ: 
α) το όνομα και τθ διεφκυνςθ του καταςκευαςτι, 
β) περιγραφι του περιεχομζνου, 
γ) ςυνκικεσ αποκικευςθσ, 
δ) τον κακοριςμό τθσ παρτίδασ, 
ε) θμερομθνία λιξθσ, 
η) αν το κιβϊτιο μεταφοράσ λειτουργεί ςαν ατομικι ςυςκευαςία, οδθγία που να αναφζρει 
μετά από πόςεσ μζρεσ δεν πρζπει να χρθςιμοποιθκεί ο πλαςτικόσ αςκόσ μετά τθν 
απομάκρυνςι του από τθ ςυςκευαςία. 

6. Εντόσ κάκε κιβωτίου μεταφοράσ κα υπάρχουν υποχρεωτικά αναλυτικζσ οδθγίεσ χριςθσ των 
αςκϊν ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

7. Θ διάρκεια ηωισ των αςκϊν (shelf-life) κα είναι τουλάχιςτον δφο (2) χρόνια από τθν 
θμερομθνία αποςτείρωςισ τουσ, ςφμφωνα με το ISO 3826 § 6.2. 
 

Βαςικζσ υποχρεώςεισ 
1. Θ όλθ διαδικαςία παραγωγισ των αςκϊν κα είναι ςφμφωνθ με το G.M.P. (Good 

Manufacturing Practice). Θ πρϊτθ φλθ κα είναι Medbal Grade. Θα τθροφνται όλεσ οι 
ανωτζρω ηθτοφμενεσ προδιαγραφζσ του ISO 3826-1:2003.. Τα ςυςτιματα κα φζρουν όλα τθν 
ζνδειξθ CE Mark και επί τθσ ετικζτασ εκάςτου αςκοφ και επί του χαρτοκιβωτίου μεταφοράσ 
τουσ. Υποχρεοφνται δε οι μετζχοντεσ να κατακζςουν το ςχετικό πιςτοποιθτικό CE Mark. 

2. Να προςκομιςκοφν επίςθμεσ μελζτεσ και πιςτοποιθτικά περί των προςφερομζνων 
αντιπθκτικϊν και προςκετικϊν διαλυμάτων όπου κα επιβεβαιϊνεται θ ςυντιρθςθ των 
ερυκρϊν 35 ι 42 τουλάχιςτον θμζρεσ αντίςτοιχα. 
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3. Οι ετικζτεσ όλων των αςκϊν και των κιβωτίων μεταφοράσ δφναται να είναι ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα κακϊσ και οι οδθγίεσ χριςθσ, όπωσ αυτό ιςχφει από 12-07-1998 ςε εφαρμογι τθσ 
υπϋ αρικμ. οδθγία τθσ Ε.Ε., ι ςφμφωνα και με το ISO 3826- είναι δυνατι θ χριςθ ςυμβόλων 
ςτισ ετικζτεσ των αςκϊν με τθν προχπόκεςθ να περιλαμβάνονται οδθγίεσ χριςθσ ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα εντόσ του κιβωτίου. 

4. Σε ζναν (1) εκ των δορυφορικϊν αςκϊν κάκε ςυςτιματοσ, χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 300 
ml, που προορίηεται για ςυλλογι αιμοπεταλίων, κα αναγράφεται ςτθν ετικζτα του ευκρινϊσ 
θ ζνδειξθ «αιμοπετάλια πζντε (5) θμερϊν». Οι πλαςτικοί αςκοί πρζπει να είναι ςυμβατοί για 
το ανάλογο παράγωγο αίματοσ που κα αποκθκευτεί. 

5. Να κατατεκοφν τουλάχιςτον τρία (3) δείγματα αςκϊν αίματοσ από κάκε προςφερόμενο 
τφπο. 

6. Επιπλζον, κεωρείται αυτονόθτο πωσ οι προςφερόμενοι αςκοί κα είναι ςε κζςθ να 
εξεταςκοφν –εάν κρικεί απαραίτθτο- ςφμφωνα με τα ειδικά Chemical και  Physical tests των 
Annex A’ και Βϋ του ISO 3826. 
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Γ. 2 Ειδικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ αςκών αίματοσ ανά τφπο πλζον των ωσ άνω 
γενικών τεχνικών προδιαγραφών αςκών αίματοσ 

 
 

1. Διπλοί αςκοί αίματοσ 
Διπλοί αςκοί αίματοσ απλοί (CPDA ι CPDA-1), 450ml για ερυκρά 35 θμερϊν και ζνα 
δορυφορικό αςκό τουλάχιςτον 300ml για πλάςμα. 

 
2. Σριπλοί αςκοί αίματοσ 

Τριπλοί αςκοί αίματοσ (CPDA ι CPDA-1), 450ml για ερυκρά 35 θμερϊν και 2 δορυφορικοφσ 
αςκοφσ τουλάχιςτον 300 και 300ml ζκαςτοσ για αιμοπετάλια 5 θμερϊν και πλάςμα. 

 
3. Σριπλοί αςκοί αίματοσ 

Τριπλοί αςκοί αίματοσ (CPD ι CP2D), 450ml και 2 δορυφορικοφσ αςκοφσ τουλάχιςτον 300 και 
300ml ζκαςτοσ με προςκετικό ςυντθρθτικό διάλυμα 100ml για ερυκρά τουλάχιςτον 42 
θμερϊν. 

 
4. ΢φςτθμα τετραπλών αςκών αίματοσ 

Ρρόκειται για ζνα ςφςτθμα ςυλλογισ και επεξεργαςίασ μιασ (1) μονάδασ ολικοφ αίματοσ για 
τθ παραςκευι μιασ (1) μονάδασ λευκαφαιρεμζνων ςυμπυκνωμζνων ερυκρϊν αιμοςφαιρίων 
ςε κρεπτικό διάλυμα με πρόςκετεσ ουςίεσ και μιασ (1) μονάδασ λευκαφαιρεμζνου 
πλάςματοσ. 
Το προςφερόμενο ςφςτθμα τετραπλϊν αςκϊν κα πρζπει να αποτελείται από τα εξισ: 
1) Ζναν πρωτεφοντα αςκό αιμολθψίασ των 450ml από PVC με 63ml αντιπθκτικό διάλυμα 

CPD με ενςωματωμζνθ ςυςκευι αιμολθψίασ μικουσ ≥800mm, θ οποία να απολιγει ςε 
ειδικι αποςτειρωμζνθ ατραυματικι αιμολθπτικι βελόνθ 16G. Ο αςκόσ να ζχει ειδικι 
κραυόμενθ αςφαλιςτικι δικλείδα, ϊςτε να είναι δυνατι θ κατά βοφλθςθ μεταφορά 
ολικοφ αίματοσ διά μζςου του φίλτρου (κατακράτθςθ λευκϊν αιμοςφαιρίων και 
αιμοπεταλίων) ςτο δεφτερο αςκό. 

2) Ζναν δεφτερο κενό αςκό των 450ml για τθ μεταφορά του λευκαφαιρεμζνου ολικοφ 
αίματοσ. Στον αςκό αυτό να ςυντθροφνται τα λευκαφαιρεμζνα ερυκρά αιμοςφαίρια επί 
42 θμζρεσ μετά τον κατά βοφλθςθ αποχωριςμό πλάςματοσ. 

3) Ζναν τρίτο κενό αςκό των 450ml για τθ μεταφορά του λευκαφαιρεμζνου πτωχοφ ςε 
αιμοπετάλια πλάςματοσ μετά τθ φυγοκζντρθςθ. 

4) Ζναν τζταρτο αςκό που να περιζχει 100ml προςκετικό διάλυμα SAG-M το οποίο μετά τθ 
φυγοκζντρθςθ και τον αποχωριςμό του πλάςματοσ, να μεταφζρεται ςτο δεφτερο αςκό 
ζτςι ϊςτε τα ιδθ διθκθμζνα και απολευκοκυτταρωμζνα ςυμπυκνωμζνα ερυκρά 
αιμοςφαίρια να διατθροφνται για 42 θμζρεσ. 

5) Στο κλειςτό ςφςτθμα των τετραπλϊν αςκϊν να είναι προςαρμοςμζνο φίλτρο 
λευκαφαίρεςθσ που επιτρζπει ςτθν αιμοδοςία τθ γριγορθ, αςφαλι και αποτελεςματικι 
λφςθ τθσ απολευκοκυττάρωςθσ πριν τθ φυγοκζντρθςθ και τθ ςυντιρθςθ. Θ ςφνκεςι του 
να επιτρζπει τθν άνετθ διζλευςθ του ολικοφ αίματοσ ςε ςφντομο χρόνο, ζχοντασ 
κατακρατιςει μικροπιγματα και λευκά αιμοςφαίρια ςε ποςοςτό 99,999% και 
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αιμοπετάλια 98%, ενϊ τα υπολειπόμενα λευκά αιμοςφαίρια ςτθ μονάδα μετάγγιςθσ να 
είναι <1,0x106 ςτακερά, να είναι μικρι θ ποςότθτα μθ ανακτωμζνων ερυκροκυττάρων: 
απϊλεια <10%, ςφμφωνα με το ΡΔ 138/2005 και τθν οδθγία του Συμβουλίου τθσ 
Ευρϊπθσ. 

6) Κάκε ςϊμα φίλτρου να φζρει το λογότυπο του εργοςταςίου καταςκευισ, τθν ονομαςία 
του φίλτρου και μοναδικό αρικμό για πλιρθ ιχνθλαςιμότθτά του. Να κατατεκοφν 
ςχετικζσ μελζτεσ για τθν επίδοςθ του φίλτρου λευκαφαίρεςθσ. Σε περίπτωςθ κατά τθν 
οποία τα ωσ άνω ςτοιχεία λείπουν απαιτείται επίςθμο ζγγραφο τθσ καταςκευάςτριασ 
εταιρείασ το οποίο κα διαβεβαιϊνει ότι τα ςτοιχεία του φίλτρου είναι ταυτόςθμα με 
αυτά του προςφερομζνου ςυςτιματοσ κα κα υποδεικνφει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί 
να το διαπιςτϊςει αυτό ο χριςτθσ.  

 
5. ΢φςτθμα τετραπλών αςκών αίματοσ 

Ρρόκειται για ζνα ςφςτθμα τετραπλϊν αςκϊν ςυλλογισ και επεξεργαςίασ μιασ (1) μονάδασ 
ολικοφ αίματοσ για τθ παραςκευι μιασ (1) μονάδασ λευκαφαιρεμζνων ςυμπυκνωμζνων 
ερυκρϊν αιμοςφαιρίων ςε κρεπτικό διάλυμα με πρόςκετεσ ουςίεσ, μιασ (1) μονάδασ 
ανακτθκζντων αιμοπεταλίων (μθ λευκαφαιρεμζνων) και μιασ (1) μονάδασ πλάςματοσ (μθ 
λευκαφαιρεμζνου). 
Το προςφερόμενο ςφςτθμα τετραπλϊν αςκϊν κα πρζπει να αποτελείται από τα εξισ: 

1) Ζναν πρωτεφοντα αςκό αιμολθψίασ των 450ml από PVC με 63ml αντιπθκτικό διάλυμα CPD με 
ενςωματωμζνθ ςυςκευι αιμολθψίασ μικουσ ≥800mm, θ οποία να απολιγει ςε ειδικι 
αποςτειρωμζνθ ατραυματικι αιμολθπτικι βελόνθ 16G. Ο αςκόσ να ζχει ειδικι κραυόμενθ 
αςφαλιςτικι δικλείδα, ϊςτε να είναι δυνατι θ κατά βοφλθςθ μεταφορά του πλάςματοσ 
πλοφςιου ςε αιμοπετάλια ςτον δεφτερο αςκό μετά τθν φυγοκζντρθςθ. Να φζρει επίςθσ 
ειδικι βαλβίδα αςφαλείασ ϊςτε να μθν είναι δυνατι θ διζλευςθ του προςκετικοφ 
διαλφματοσ SAG-M τον τζταρτο αςκό πριν τθ φυγοκζντρθςθ. 

2) Ζναν δεφτερο κενό αςκό χωρθτικότθτασ 450ml από ειδικό πλαςτικό για τθ μεταφορά του 
πλάςματοσ πλοφςιου ςε αιμοπετάλια από τον πρϊτο αςκό μετά τθ φυγοκζντρθςθ. Στον αςκό 
αυτό να μποροφν να διατθρθκοφν τα αιμοπετάλια για 5 θμζρεσ (να αναγράφεται επί τθσ 
ετικζτασ), μετά τθ δεφτερθ φυγοκζντρθςθ και τον αποχωριςμό του πλάςματοσ ςτον τρίτο 
αςκό. 

3) Ζναν τρίτο κενό αςκό χωρθτικότθτασ 450ml για τθ μεταφορά και ςυντιρθςθ του πλάςματοσ 
πτωχοφ ςε αιμοπετάλια από τον δεφτερο αςκό μετά τθ δεφτερθ φυγοκζντρθςθ. 

4) Ζναν τζταρτο αςκό που να περιζχει 100ml προςκετικοφ διαλφματοσ SAG-M. Μετά τθ 
φυγοκζντρθςθ και τον αποχωριςμό του πλάςματοσ, το διάλυμα να μεταφζρεται δια μζςω 
του φίλτρου ςτον πρϊτο αςκό. Να ακολουκεί το φιλτράριςμα των ςυμπυκνωμζνων ερυκρϊν 
αιμοςφαιρίων και ςτον τζταρτο αυτό αςκό να καταλιγουν και να διατθροφνταο για 42 
θμζρεσ τα διθκθμζνα ςυμπυκνωμζνα ερυκρά αιμοςφαίρια (απολευκοκυτταρωμζνα). 

5) Στο κλειςτό ςφςτθμα των τετραπλϊν αςκϊν να είναι προςαρμοςμζνο φίλτρο λευκαφαίρεςθσ 
που να επιτρζπει ςτθν αιμοδοςία τθν γριγορθ, αςφαλι και αποτελεςματικι λφςθ τθσ 
απολευκοκυττάρωςθσ πριν από τθν φυγοκζντρθςθ και τθ ςυντιρθςθ. Θ ςφνκεςι του να 
επιτρζπει τθν άνετθ διζλευςθ του ολικοφ αίματοσ ςε ςφντομο χρόνο, ζχοντασ κατακρατιςει 
μικροπιγματα και λευκά αιμοςφαίρια ςε ποςοςτό 99,999% και αιμοπετάλια 98%, ενϊ τα 
υπολειπόμενα λευκά αιμοςφαίρια ςτθ μονάδα μετάγγιςθσ να είναι <1,0x106 ςτακερά, να 
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είναι μικρι θ ποςότθτα μθ ανακτωμζνων ερυκροκυττάρων: απϊλεια <10%, ςφμφωνα με το 
ΡΔ 138/2005 και τθν οδθγία του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ. 

6) Κάκε ςϊμα φίλτρου να φζρει το λογότυπο του εργοςταςίου καταςκευισ, τθν ονομαςία του 
φίλτρου και μοναδικό αρικμό για πλιρθ ιχνθλαςιμότθτά του. Να κατατεκοφν ςχετικζσ 
μελζτεσ για τθν επίδοςθ του φίλτρου λευκαφαίρεςθσ. 

 
6. ΢φςτθμα επταπλών αςκών αίματοσ 
Ρρόκειται για ζνα ςφςτθμα επταπλϊν αςκϊν ςυλλογισ και επεξεργαςίασ μιασ (1) μονάδασ 
ολικοφ αίματοσ για τθ παραςκευι μιασ (1) μονάδασ λευκαφαιρεμζνου πλάςματοσ και τεςςάρων 
(4) μονάδων λευκαφαιρεμζνων ςυμπυκνωμζνων ερυκρϊν αιμοςφαιρίων. Το ςφςτθμα αυτό 
προςφζρεται ιδιαίτερα για παιδιατρικι χριςθ. 
Το κλειςτό ςφςτθμα επταπλϊν αςκϊν (ειδικά για παιδιατρικι χριςθ) κα πρζπει να αποτελείται 
από τα εξισ: 

1) Ζναν πρωτεφοντα αςκό αιμολθψίασ των 450ml από PVC με 63ml αντιπθκτικό διάλυμα CPDΑ-
1 με ενςωματωμζνθ ςυςκευι αιμολθψίασ μικουσ ≥800mm, θ οποία να απολιγει ςε ειδικι 
αποςτειρωμζνθ ατραυματικι αιμολθπτικι βελόνθ 16G. Ο αςκόσ να ζχει ειδικι κραυόμενθ 
αςφαλιςτικι δικλείδα εκτόσ του αςκοφ ϊςτε να είναι δυνατι θ κατά βοφλθςθ μεταφορά 
ολικοφ αίματοσ δια μζςου του φίλτρου κατακράτθςθσ λευκϊν αιμοςφαιρίων και 
αιμοπεταλίων ςτο δεφτερο αςκό. 

2) Ζναν δεφτερο κενό αςκό χωρθτικότθτασ 450ml για τθ μεταφορά του λευκαφαιρεμζνου 
ολικοφ αίματοσ. 

3) Ζναν τρίτο κενό αςκό των 450ml για τθ μεταφορά του λευκαφαιρεμζνου πτωχοφ ςε 
αιμοπετάλια πλάςματοσ μετά τθ φυγοκζντρθςθ. 

4) Τζςςερισ κενοφσ αςκοφσ ςτουσ οποίουσ μποροφν να διανεμθκοφν τα ςυμπυκνωμζνα ερυκρά 
αιμοςφαίρια από τον δεφτερο αςκό, μετά τον αποχωριςμό του πλάςματοσ από το δεφτερο 
ςτον τρίτο αςκό, ϊςτε να αποκτθκοφν τζςςερισ (4) μονάδεσ υπομονάδεσ ςυμπυκνωμζνων 
ερυκρϊν αιμοςφαιρίων ςε ΕΝΤΕΛΩΣ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ και να χορθγθκοφν ςε παιδιά ι 
άτομα με μικρζσ ςχετικά ανάγκεσ ςυμπυκνωμζνων ερυκρϊν. 

5) Στο κλειςτό ςφςτθμα επταπλϊν αςκϊν πρζπει να είναι ενςωματωμζνο φίλτρο που να 
επιτρζπει ςτθν αιμοδοςία τθν γριγορθ, αςφαλι και αποτελεςματικι λφςθ τθσ 
απολευκοκυττάρωςθσ πριν από τθν φυγοκζντρθςθ και τθ ςυντιρθςθ. Θ ςφνκεςι του να 
επιτρζπει τθν άνετθ διζλευςθ του ολικοφ αίματοσ ςε ςφντομο χρόνο, ζχοντασ κατακρατιςει 
μικροπιγματα και λευκά αιμοςφαίρια ςε ποςοςτό 99,999% και αιμοπετάλια 98%, ενϊ τα 
υπολειπόμενα λευκά αιμοςφαίρια ςτθ μονάδα μετάγγιςθσ να είναι <1,0x106 ςτακερά, να 
είναι μικρι και θ ποςότθτα μθ ανακτωμζνων ερυκροκυττάρων: απϊλεια <10%, ςφμφωνα με 
το ΡΔ 138/2005 και τθν οδθγία του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ. 

6) Κάκε ςϊμα φίλτρου να φζρει το λογότυπο του εργοςταςίου καταςκευισ, τθν ονομαςία του 
φίλτρου και μοναδικό αρικμό για πλιρθ ιχνθλαςιμότθτά του. Να κατατεκοφν ςχετικζσ 
μελζτεσ για τθν επίδοςθ του φίλτρου λευκαφαίρεςθσ. 

 
7. Εργαςτθριακά φίλτρα κατακράτθςθσ λευκοκυττάρων από ςυμπυκνωμζνα ερυκρά 

αιμοςφαίρια (΢ΕΑ) με δφο αςκοφσ για επιπρόςκετθ δυνατότθτα ζκπλυςθσ των ΢ΕΑ. 
Τα προςφερόμενα φίλτρα κα πρζπει να ζχουν τα εξισ χαρακτθριςτικά: 
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1) Τα φίλτρα κατακράτθςθσ λευκοκυττάρων να επιτυγχάνουν κατακράτθςθ λευκϊν κατά 
99,999% από μία μονάδα ερυκρϊν αιμοςφαιρίων. 

2) Να ςυγκροτοφνται από: 
i. φίλτρο κατακράτθςθσ λευκϊν 4θσ γενιάσ, 

ii. δφο ενςωματωμζνουσ αςκοφσ μεταφοράσ 600ml καταςκευαςμζνουσ από PVC με 
πλαςτικοποιθτι ο ζνασ για τθν ςυλλογι του διθκιματοσ και ο δεφτεροσ ςαν αςκόσ 
αποβλιτων, 

iii. ζνα προφίλτρο κατακράτθςθσ πθγμάτων (MESH 190μ), 
iv. δφο κϊνουσ διάτρθςθσ 
v. τζςςερισ διακόπτεσ ροισ 

vi.  γραμμι by-pass κλειςτοφ κυκλϊματοσ για τθν εκοφςια ειςαγωγι του ιςότονου 
διαλφματοσ για πλφςθ των λευκαφαιρεμζνων ερυκρϊν 
 

3) Πλθ θ διαδικαςία κατακράτθςθσ των λευκϊν αιμοςφαιρίων να ολοκλθρϊνεται ςε κλειςτό 
κφκλωμα. Το ςφςτθμα να διακζτει γραμμι by-pass κλειςτοφ κυκλϊματοσ για τθν εκοφςια 
μεταφορά του ιςότονου διαλφματοσ για τθν πλφςθ των ερυκροκυττάρων. 

4) Μετά τθν ειςαγωγι του ιςότονου διαλφματοσ ςτα ιδθ λευκαφαιρεμζνα ςυμπυκνωμζνα 
ερυκρά, να εφαρμόηεται φυγοκζντρθςθ και το υπερκείμενο διάλυμα προσ απόρριψθ να 
περνάει μζςω τθσ βαλβίδασ και του ςωλθνίςκου που ςυνδζει τουσ υπερκείμενουσ του 
φίλτρου αςκοφσ, ςτον αςκό αποβλιτων. Ο αςκόσ αποβλιτων να αποκόπτεται από το 
ςφςτθμα. 

5) Θ απϊλεια ερυκροκυττάρων ςτο φίλτρο να είναι ελάχιςτθ <10% και αιμοςφαιρίνθ (Hb) ≥40 
g/μονάδα.  

6) Στο προφίλτρο να γίνεται θ μθχανικι κατακράτθςθ των μικροπθγμάτων και οποιωνδιποτε 
μικροςυνακροίςεων (ςυςςωματωμάτων πρωτεϊνϊν). Στο κυρίωσ φίλτρο να επιτελείται θ 
κατακράτθςθ των λευκοκυττάρων ςε ποςοςτό 99,999% με υπολειπόμενα λευκά <1Χ106 κατ’ 
ελάχιςτο, κακϊσ  και των αιμοπεταλίων ςε ποςοςτό 99% μζςω τθσ ςυγκόλλθςθσ αυτϊν ςτισ 
ίνεσ του φίλτρου. 

7) Ο αρικμόσ των μετά τθ διικθςθ παραμενόντων λευκϊν αιμοςφαιρίων, ανεξάρτθτα από τον 
προ τθσ διικθςθσ υφιςτάμενο αρικμό, να μθν είναι μεγαλφτεροσ από 1x106 λευκά 
αιμοςφαίρια. 

8) Το ελάχιςτα ηθτοφμενο επίπεδο επίδοςθσ του φίλτρου να είναι άνω του 4ου λογαρίκμου 
κατακράτθςθσ ςτισ δυςχερζςτερεσ ςυνκικεσ, το οποίο ςε καμία μζτρθςθ να μθν 
κατζρχεται. 

9) Θ εφαρμογι τθσ διαδικαςίασ να είναι ευχερισ και να μθν απαιτεί εξειδίκευςθ του χριςτθ. 
10) Να μθν παρουςιάηει δυςκολίεσ ςτουσ χειριςμοφσ. 
11) Να μθν χρειάηεται αναςτροφι του φίλτρου κατά τθν προετοιμαςία, ενϊ θ διάρκεια του 

φιλτραρίςματοσ να είναι ςφντομθ. 
12) Να είναι αποςτειρωμζνα με ακτινοβολία. Το θλεκτρικό φορτίο του φίλτρου να είναι 

ουδζτερο ζτςι ϊςτε να αποκλείεται θ φπαρξθ ελευκζρων μορίων ςε αυτό. 
13) Κάκε παρτίδα φίλτρων να ςυνοδεφεται από επίςθμο πιςτοποιθτικό ελζγχου ςτο οποίο να 

φαίνεται ότι θ παρτίδα υποβλικθκε ςε μικροβιολογικι, βιολογικι και φυςικοχθμικι 
εξζταςθ. Πλα τα φίλτρα νε φζρουν ςιμα CE. Επίςθσ, το εργοςτάςιο καταςκευισ να είναι 
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πιςτοποιθμζνο κατά ISO 9001 και να πλθροί διαδικαςία παραγωγισ ςφμφωνθ με το G.M.P. 
(Good Manufacturing Practice) δθλαδι με τθν πρακτικι καλισ καταςκευισ. 

14) Να προςκομιςκοφν ςχετικζσ μελζτεσ που να τεκμθριϊνουν τισ επιδόςεισ των 
προςφερόμενων φίλτρων. 

 
8 Φίλτρα κατακράτθςθσ λευκοκυττάρων παρά τθ κλίνθ αςκενών (Bed side), για μια μονάδα 

ολικοφ αίματοσ, ι ΢ΕΑ. 
Τα προςφερόμενα φίλτρα κα πρζπει να ζχουν τα εξισ χαρακτθριςτικά: 
1) Να ςυγκροτοφνται από: 

i. φίλτρο κατακράτθςθσ λευκϊν 4θσ γενιάσ, 
ii. ζνα προφίλτρο 200μm και ςταγονομετρικό κάλαμο για τθν κατακράτθςθ πθγμάτων 

που πικανόν να υπάρχουν ςτο προσ μετάγγιςθ αίμα και ςταγονομζτρθςθ τθσ ροισ 
προσ διικθςθ, 

iii. ζνα φίλτρο κατακράτθςθσ λευκϊν 4ου λογαρίκμου κατϋ ελάχιςτο, 
iv. ςταγονομετρικό κάλαμο μζτρθςθσ ςταγόνων διθκθμζνου αίματοσ, 
v. ςφνδεςθ Luer Lock καλυμμζνθ με πϊμα αςφαλείασ, 

vi. δφο διακόπτεσ ροισ, 
vii. αντιμικροβιακό αεραγωγό ανάκτθςθσ ερυκρϊν, 

viii. ζναν ρυκμιςτι ροισ. 
2) Το φίλτρο λευκϊν να είναι καταςκευαςμζνο από ςτρϊματα μεμβρανϊν πολυεςτζρα και 

πολυπροπυλενίου, ςυςκευαςμζνα εντόσ δφο μεμβρανϊν από PVC, ιατρικισ χριςθσ 
(Medical Grade). 

3) Τα τοιχϊματα του φίλτρου να ςυγκολλοφνται με υψθλι ςυχνότθτα προσ αποφυγι 
υπολειμμάτων πλαςτικοφ, να επιτυγχάνουν δε κατακράτθςθ λευκϊν κατά 99,999%, θ δε 
κατακράτθςθ των αιμοπεταλίων να είναι μεγαλφτερθ του 98%. Θ απϊλεια των 
ερυκροκυττάρων να είναι ελάχιςτθ, μικρότερθ του 10% και αιμοςφαιρίνθ 
(Hb)≥40g/μονάδα. Το επίπεδο λευκαφαίρεςθσ να είναι τθσ τάξεωσ μικρότερο του 1x106. 

4) Το ςφςτθμα να μθν προαπαιτεί αναςτροφι φίλτρου ι ειδικι προεργαςία (priming) του 
φίλτρου. 

5) Να είναι αποςτειρωμζνα με ακτινοβολία. Το θλεκτρικό φορτίο του φίλτρου να είναι 
ουδζτερο ϊςτε να αποκλείεται θ φπαρξθ ελευκζρων μορίων ςε αυτό. 

6) Να πλθροί τισ προδιαγραφζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Φαρμακοποιίασ και όλα τα προϊόντα να 
φζρουν CE Mark, τισ προδιαγραφζσ ποιοτικοφ ελζγχου ISO 3826, και τισ προδιαγραφζσ 
καταςκευισ G.M.P. (Good Manufacturing Practice). Να διατίκενται αποςτειρωμζνα, 
ςυςκευαςμζνα ανά τεμάχιο ςε διαφανι ςυςκευαςία και κατόπιν ςε κιβϊτιο. Κάκε παρτίδα 
να ςυνοδεφεται από πιςτοποιθτικό ελζγχου ςτειρότθτασ-πυρετογόνων. 
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Δ. ΢άκοι ςυλλογισ υγρών –ιατρικά αναλώςιμα  
(CPV 33141610-9) 

Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ 
 

1. ΢ΑΚΟΙ ΚΟΛΟ΢ΣΟΜΙΑ΢ (3.490 τεμάχια) 
 
 
Α. ΢ΑΚΟ΢ ΚΟΛΟ΢ΣΟΜΙΑ΢ ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣΟ΢ ΕΩ΢ 65mm +/-10mm με φίλτρο διαφυγισ 
αερίων, διαφανισ και αδιαφανισ.  
 
1. Διαφανισ  

ΝΟ΢ΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ ΠΡΟΫΠ. ΣΙΜΗ ΠΡΟΫΠ. ΔΑΠΑΝΗ 

ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 350 €0,875 306,32 

ΚΩΝ/ΛΕΙΟ 1020 

 

892,704 

Δ1.Α1 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ  1.370 

Δ1.Α1 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΘΕΙ΢Α 

ΔΑΠΑΝΗ €1.199,024 

 
2. Αδιαφανισ 

ΝΟ΢ΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ ΠΡΟΫΠ. ΣΙΜΗ ΠΡΟΫΠ. ΔΑΠΑΝΗ 

ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 150 €0,875 131,28 

ΚΩΝ/ΛΕΙΟ 1020 

 

892,704 

Δ1.Α2 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ  1.170 

Δ1.Α2 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΘΕΙ΢Α 

ΔΑΠΑΝΗ €1.023,984 

 
Να διακζτουν:  
α) Να ζχει ενιςχυμζνθ κολλθτικι ικανότθτα και μεγάλθ ευκαμψία ςτθν κολλθτικι τθσ 
επιφάνεια.  
β) Να ζχει αςφαλι εφαρμογι με το δζρμα του αςκενι 
γ) Να είναι υποαλλεργικό υλικό 
δ) Να είναι αντιιδρωτικό ςε επαφι με το δζρμα 
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Β. ΢ΑΚΟ΢ ΚΟΛΟ΢ΣΟΜΙΑ΢ ζωσ 65mm, +/-10 με αποτελεςματικό φίλτρο αερίων και 
αντιιδρωτικό υποαλλεργικό κάλυμμα που να ςυνδυάηεται με τθν αντίςτοιχθ βάςθ που 
προδιαγράφεται παρακάτω. * 
 
1. Διαφανισ 

ΝΟ΢ΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ ΠΡΟΫΠ. ΣΙΜΗ ΠΡΟΫΠ. ΔΑΠΑΝΗ 

ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 50 

1,2862 

64,310 

ΚΩΝ/ΛΕΙΟ 180 231,516 

Δ1.Β1 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ  230 

Δ1.Β1 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΘΕΙ΢Α 

ΔΑΠΑΝΗ €295,826 

 
2. Αδιαφανισ 

ΝΟ΢ΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ ΠΡΟΫΠ. ΣΙΜΗ ΠΡΟΫΠ. ΔΑΠΑΝΗ 

ΚΩΝ/ΛΕΙΟ 720 1,001 721,008 

Δ1.Β2 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ  720 

Δ1.Β2 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΘΕΙ΢Α 

ΔΑΠΑΝΗ €721,008€ 
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2. ΢ΑΚΟΙ ΟΤΡΗΣΗΡΟ΢ΣΟΜΙΑ΢ (3.460 τεμάχια) 
 
Α. ΢ΑΚΟ΢ ΟΤΡΗΣΗΡΟ΢ΣΟΜΙΑ΢ ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣΟ΢ ΕΩ΢ 60mm +/- 10mm κοβόμενοσ διαφανισ 
με βαλβίδα εξόδου 
 

ΝΟ΢ΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ ΠΡΟΫΠ. ΣΙΜΗ ΠΡΟΫΠ. ΔΑΠΑΝΗ 

ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 800 4,30 3.440,00 

Δ2.Α ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ  800 

Δ2.Α ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΘΕΙ΢Α 

ΔΑΠΑΝΗ €3.440,00 

 
Να διακζτουν: 
α) απευκείασ ςφνδεςθ με κάκε τφπο ουροςυλλζκτθ 
β) να ζχουν ενιςχυμζνθ κολλθτικι ικανότθτα και μεγάλθ ευκαμψία ςτθν κολλθτικι τουσ 
επιφάνεια 
γ) να ζχει αςφαλι εφαρμογι με το δζρμα του αςκενι 
δ) να είναι από υποαλλεργικό υλικό 
ε) να είναι αντιιδρωτικό ςε επαφι με το δζρμα 
 
 
B. ΢ΑΚΟ΢ ΟΤΡΗΣΗΡΟ΢ΣΟΜΙΑ΢ ΜΕ Α΢ΦΑΛΕ΢ ΚΟΤΜΠΩΜΑ ΕΩ΢ 60mm +/- 5mm. Να 
ςυνδυάηεται με αντίςτοιχεσ βάςεισ που προδιαγράφονται παρακάτω*.  
 
 
1. Διαφανισ 

ΝΟ΢ΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ ΠΡΟΫΠ. ΣΙΜΗ ΠΡΟΫΠ. ΔΑΠΑΝΗ 

ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 50 

 

150,665 

ΚΩΝ/ΛΕΙΟ 60 €3,013 180,798 

Δ2.Β1 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ  110 

Δ2.Β1 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΘΕΙ΢Α 

ΔΑΠΑΝΗ €331,463 
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2. Αδιαφανισ 

ΝΟ΢ΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ ΠΡΟΫΠ. ΣΙΜΗ ΠΡΟΫΠ. ΔΑΠΑΝΗ 

ΚΩΝ/ΛΕΙΟ 60 2,48 148,80 

Δ2.Β2 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ  60 

Δ2.Β2 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΘΕΙ΢Α 

ΔΑΠΑΝΗ €148,80 

 
Να διακζτουν: 
α) αντιιδρωτικό υποαλλεργικό κάλυμμα 
β) βαλβίδα αντεπιςτροφισ με αςφαλι ζξοδο για άδειαςμα και ςφνδεςθ με οποιονδιποτε 
ουροςυλλζκτθ 
 
 
Γ. ΢ΑΚΟΙ ΟΤΡΗΣΗΡΟ΢ΣΟΜΙΑ΢ ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣΟ΢ ΔΙΑΦΑΝΕΙ΢ διαςτάςεων 10-55mm +/- 5 
 
1. Χωρίσ κανάλια 

ΝΟ΢ΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ ΠΡΟΫΠ. ΣΙΜΗ ΠΡΟΫΠ. ΔΑΠΑΝΗ 

ΚΩΝ/ΛΕΙΟ 1.800 2,554 4.597,20 

Δ2.Γ1 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ  1.800 

Δ2.Γ1 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΘΕΙ΢Α 

ΔΑΠΑΝΗ €4.597,20 

 
 
2. Με κανάλια 

ΝΟ΢ΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ ΠΡΟΫΠ. ΣΙΜΗ ΠΡΟΫΠ. ΔΑΠΑΝΗ 

ΚΩΝ/ΛΕΙΟ 600 2,838 1.702,80 

Δ2.Γ2 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ  600 

Δ2.Γ2 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΘΕΙ΢Α 

ΔΑΠΑΝΗ €1.702,80 

 
Να διακζτουν:  
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α) βαλβίδα αντεπιςτροφισ των οφρων, με και χωρίσ κανάλια,  
β) αςφαλι ζξοδο για εφκολο άδειαςμα  
γ) ςφνδεςθ με οποιονδιποτε τφπο ουροςυλλζκτθ 
δ) θ κολλθτικι του επιφάνεια να είναι δερμοπροςτατευτικι για ςίγουρθ επικόλλθςθ, 
προςταςία, ανακοφφιςθ του δζρματοσ  
ε) να είναι εφκαμπτθ 
 
Δ. ΢ΑΚΟΙ ΟΤΡΗΣΗΡΟ΢ΣΟΜΙΑ΢ με εφπλαςτθ κολλθτικι επιφάνεια για εφαρμογι ςε 
δφςκολεσ ανατομικά ςτομίεσ, διαςτάςεων 10-40 χιλιοςτών  
 

ΝΟ΢ΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ ΠΡΟΫΠ. ΣΙΜΗ ΠΡΟΫΠ. ΔΑΠΑΝΗ 

ΚΩΝ/ΛΕΙΟ 90 3,215 289,386 

Δ2.Δ ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ  90 

Δ2.Δ ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΘΕΙ΢Α 

ΔΑΠΑΝΗ €289,386 
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3. ΢ΑΚΟΙ ΕΙΛΕΟ΢ΣΟΜΙΑ΢ (1.310 τεμάχια) 
 
Α. ΢ΑΚΟΙ ΕΙΛΕΟ΢ΣΟΜΙΑ΢ ΔΙΑΦΑΝΗ΢ ΜΕ Α΢ΦΑΛΕ΢ ΚΟΤΜΠΩΜΑ ΕΩ΢ 60mm +/- 5mm, να 
ςυνδυάηεται με τθν βάςθ που προδιαγράφεται παρακάτω*, με ενςωματωμζνο ςφςτθμα 
velcro.  
 

ΝΟ΢ΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ ΠΡΟΫΠ. ΣΙΜΗ ΠΡΟΫΠ. ΔΑΠΑΝΗ 

ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 50 4,10 205,00 

Δ3.Α ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ  50 

Δ3.Α ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΘΕΙ΢Α 

ΔΑΠΑΝΗ €205,00 

 

Β. ΢ΑΚΟΙ ΕΙΛΕΟ΢ΣΟΜΙΑ΢ ΑΝΟΙΚΣΟΙ που να ςυνδυάηονται με τισ αντίςτοιχεσ βάςεισ που 
προδιαγράφονται παρακάτω*, να ζχουν αντιιδρωτικό υποαλλεργικό κάλυμμα με φίλτρο 
αερίων.  
 
1. Διαφανείσ 

ΝΟ΢ΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ ΠΡΟΫΠ. ΣΙΜΗ ΠΡΟΫΠ. ΔΑΠΑΝΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΡΟΥΛΕΙΟ 60 2,25 135,00 

Δ3.Β1 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ  60 

Δ3.Β1 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΘΕΙ΢Α 

ΔΑΠΑΝΗ €135,00 

 
2. Αδιαφανείσ 

ΝΟ΢ΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ ΠΡΟΫΠ. ΣΙΜΗ ΠΡΟΫΠ. ΔΑΠΑΝΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΡΟΥΛΕΙΟ 780 1,144 892,32 

Δ3.Β2 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ  780 

Δ3.Β2 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΘΕΙ΢Α 

ΔΑΠΑΝΗ €892,32 
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Γ. ΢ΑΚΟΙ ΕΙΛΕΟ΢ΣΟΜΙΑ΢ ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣΟΙ ΑΝΟΙΧΣΟΙ 
 
1. Διαφανείσ 

ΝΟ΢ΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ ΠΡΟΫΠ. ΣΙΜΗ ΠΡΟΫΠ. ΔΑΠΑΝΗ 

ΚΩΝ/ΛΕΙΟ 90 2,067 186,030 

Δ3.Γ1 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ  90 

Δ3.Γ1 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΘΕΙ΢Α 

ΔΑΠΑΝΗ €186,030 

 
2. Αδιαφανείσ 

ΝΟ΢ΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ ΠΡΟΫΠ. ΣΙΜΗ ΠΡΟΫΠ. ΔΑΠΑΝΗ 

ΚΩΝ/ΛΕΙΟ 180 2,204 396,720 

Δ3.Γ2 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ  180 

Δ3.Γ2 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΘΕΙ΢Α 

ΔΑΠΑΝΗ €396,72 

 
Να διακζτουν:  
α) αντιιδρωτικό υποαλλεργικό κάλυμμα με ενςωματωμζνο και χωρίσ ενςωματωμζνο 
κλείςτρο 
β) θ κολλθτικι του επιφάνεια να είναι δερμοπροςτατευτικι από ςφγχρονα υλικά για ςίγουρθ 
επικόλλθςθ, προςταςία, ανακοφφιςθ του δζρματοσ 
γ) να είναι εφκαμπτθ 
 
 
Δ. ΢ΑΚΟ΢ ΕΙΛΕΟ΢ΣΟΜΙΑ΢ αυτοκόλλθτοσ διαφανισ, κοβόμενοσ ζωσ 60mm +/- 10mm 

ΝΟ΢ΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ ΠΡΟΫΠ. ΣΙΜΗ ΠΡΟΫΠ. ΔΑΠΑΝΗ 

ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 150 4,00 600,00 

Δ3.Δ ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ  150 

Δ3.Δ ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΘΕΙ΢Α 

ΔΑΠΑΝΗ €600,00 
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4. ΢ΑΚΟΙ ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ΢ ΧΡΗ΢Η΢ ΔΙΑΦΑΝΗ΢ με παράκυρο επικεώρθςθσ 
ςτομίου, 10-100mm +/- 10mm (400 τμχ) 
 

ΝΟ΢ΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ ΠΡΟΫΠ. ΣΙΜΗ ΠΡΟΫΠ. ΔΑΠΑΝΗ 

ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 100 

15,46 

3,092,00 

ΚΩΝ/ΛΕΙΟ 178 2751,88 

Δ4 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ  278 

Δ4 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΘΕΙ΢Α 

ΔΑΠΑΝΗ €5.843,88 

 
Να διακζτουν:  
α) δυνατότθτα ςφνδεςθσ με κάκε τφπο ουροςυλλζκτθ 
β) εφκαμπτθ κολλθτικι επιφάνεια αποτελοφμενθ από ςφγχρονα υλικά για αςφαλι 
εφαρμογι, προςταςία και ανακοφφιςθ του δζρματοσ 
 
 

5. ΢ΑΚΟ΢ ΠΑΡΟΧΕΣΕΤΣΙΚΟ΢ διαφανισ με φίλτρο κατακράτθςθσ οςμών με 
βαλβίδα εξόδου και ςφνδεςθ με κάκε τφπο ουροςυλλζκτθ 
 

ΝΟ΢ΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ ΠΡΟΫΠ. ΣΙΜΗ ΠΡΟΫΠ. ΔΑΠΑΝΗ 

ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 50 7,5 375,00 

Δ5 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ  50 

Δ5 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΘΕΙ΢Α 

ΔΑΠΑΝΗ €375,00 

 
Να διακζτουν:  
α) να είναι χωρίσ οπι ζναρξθσ κολλθτικοφ ϊςτε να επιτρζπει να γίνει θ οπι ςε οποιοδιποτε 
ςθμείο 
β) να ζχει τθ δυνατότθτα κοπισ ζωσ 75mm +/- mm ςτον κάκετο άξονα και 35mm +/- 5mm 
ςτον οριηόντιο άξονα 
γ) ςτο ςυγκεκριμζνο ςάκο δεν κρίνεται απαραίτθτο το διπλό ςφςτθμα κζνωςθσ. 
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Ε. ΢υλλζκτεσ και ςάκοι ςυλλογισ παροχζτευςθσ εξοπλιςμόσ τουσ & 
ςυνοδευτικά είδθ περιποίθςθσ ςτομίων 

(CPV 33141600-6) 
Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ 

 

1. Φιάλεσ κλειςτισ παροχζτευςθσ κώρακοσ (Billow) 3000ml.  
 

ΝΟ΢ΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ ΠΡΟΫΠ. ΣΙΜΗ ΠΡΟΫΠ. ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΩΤΘ΢ΙΑ  1.100 13,80 15.180,00 

Ε1 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ  1.100 

Ε1 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΘΕΙ΢Α 

ΔΑΠΑΝΗ €15.180,00 

 
 

2. Φιάλεσ Billow τεςςάρων (4) καλαμών (3ςτθλα).   

 

ΝΟ΢ΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ ΠΡΟΫΠ. ΣΙΜΗ ΠΡΟΫΠ. ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΩΤΘ΢ΙΑ  620 22,810 14.142,20 

Ε2 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ  620 

Ε2 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΘΕΙ΢Α 

ΔΑΠΑΝΗ €14.142,20 

 
 

3. Φιάλεσ κενοφ αρνθτικισ πίεςθσ με ςωλινα. . 
 

ΝΟ΢ΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ ΠΡΟΫΠ. ΣΙΜΗ ΠΡΟΫΠ. ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΩΤΘ΢ΙΑ  240 2,6 624,00 

Ε3 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ  240 

Ε3 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΘΕΙ΢Α 

ΔΑΠΑΝΗ €624,00 
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4. ΒΑ΢ΕΙ΢ ΢ΣΟΜΙΑ΢ ΕΠΙΠΕΔΕ΢, να εφαρμόηουν με ςάκουσ κολοςτομίασ, 
ουρθτθροςτομίασ, ειλεοςτομίασ*.  
 
1. Διαφανισ 

ΝΟ΢ΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ ΠΡΟΫΠ. ΣΙΜΗ ΠΡΟΫΠ. ΔΑΠΑΝΗ 

ΚΩΝ/ΛΕΙΟ 400 3,032 1.212,68 

Ε4.1 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ  400 

Ε4.1 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΘΕΙ΢Α 

ΔΑΠΑΝΗ €1.212,68 

 
2. Αδιαφανισ 

ΝΟ΢ΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ ΠΡΟΫΠ. ΣΙΜΗ ΠΡΟΫΠ. ΔΑΠΑΝΗ 

ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 100 

3,5 

350,00 

ΚΩΝ/ΛΕΙΟ 100 350,00 

Ε4.2 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ  200 

Ε4.2 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΘΕΙ΢Α 

ΔΑΠΑΝΗ €700,00 

 
Να διακζτουν τα χαρακτθριςτικά:  
α) επίπεδθ, κοβόμενθ ζωσ 65mm +/-10mm 
β) εφκαμπτθ με δερμοπροςτατευτικό κολλθτικό για αςφάλεια, ανακοφφιςθ και προςταςία 
του δζρματοσ 
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5. ΒΑ΢ΕΙ΢ ΢ΣΟΜΙΑ΢ ΚΩΝΟΕΙΔΕΙ΢, να εφαρμόηουν με ςάκουσ κολοςτομίασ, 
ουρθτθροςτομίασ, ειλεοςτομίασ. Να διακζτουν δερμοπροςτατευτικό υλικό 
για αςφάλεια, ανακοφφιςθ και προςταςία του δζρματοσ* 
 
1. Διαφανισ 

ΝΟ΢ΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ ΠΡΟΫΠ. ΣΙΜΗ ΠΡΟΫΠ. ΔΑΠΑΝΗ 

ΚΩΝ/ΛΕΙΟ 90 6,421 577,890 

Ε5.1 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ  90 

Ε3 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΘΕΙ΢Α 

ΔΑΠΑΝΗ €577,890 

 
2. Αδιαφανισ 

ΝΟ΢ΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ ΠΡΟΫΠ. ΣΙΜΗ ΠΡΟΫΠ. ΔΑΠΑΝΗ 

ΚΩΝ/ΛΕΙΟ 90 5,466 491,94 

Ε5.2 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ  90 

Ε5.2 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΘΕΙ΢Α 

ΔΑΠΑΝΗ €491,94 

 
 

6. ΚΡΕΜΑ προςτατευτικι για τθν περιποίθςθ ερεκιςμών περιοχισ περί των 
ςτομίων. Ποςότθτα: 50 τεμάχια. 
 

ΝΟ΢ΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ ΠΡΟΫΠ. ΣΙΜΗ ΠΡΟΫΠ. ΔΑΠΑΝΗ 

ΚΩΝ/ΛΕΙΟ 60 
6,40 

384,00 

ΑΓ ΣΑΒΒΑΣ 115 736,00 

Ε6 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ  175 

Ε6 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΘΕΙ΢Α 

ΔΑΠΑΝΗ €1.120,00 

 
Να ζχει τα χαρακτθριςτικά:  
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α)Κρζμα ενυδατικι και προςτατευτικι για τθν αντιμετϊπιςθ ερεκιςμϊν ςτθ περιμετρικι 
περιοχι τθσ ςτομίασ. Με αδιαβροχότθτα του δζρματοσ χωρίσ άρωμα 50-100gr.  
β) να περιζχει ζωσ 12% οξείδιο του ψευδαργφρου  
γ) να είναι κατάλλθλθ για τθν προςταςία του ευαίςκθτου δζρματοσ  
δ) να ςτεγνϊνει άμεςα για να μθν επθρεάηει τθ κολλθτικι απόδοςθ. 
Η οικονομικι αξιολόγθςθ κα γίνει με αναγωγι ςε gr.  
 
 
 

7. ΚΡΕΜΑ για τθν προςταςία και κεραπεία ξθροφ και ερεκιςμζνου δζρματοσ 
γφρω από το ςτόμιο 50-100gr. 
 

ΝΟ΢ΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ ΠΡΟΫΠ. ΣΙΜΗ ΠΡΟΫΠ. ΔΑΠΑΝΗ 

ΚΩΝ/ΛΕΙΟ 50 
7,515 

375,75 

ΑΓ ΣΑΒΒΑΣ 25 187,875 

Ε7 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ  75 

Ε7 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΘΕΙ΢Α 

ΔΑΠΑΝΗ €563,625 

Η οικονομικι αξιολόγθςθ κα γίνει με αναγωγι ςε gr.  
 
 

8. ΚΡΕΜΑ για τθ κεραπεία ερεκιςμών του δζρματοσ χωρίσ άρωμα 
 

ΝΟ΢ΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ ΠΡΟΫΠ. ΣΙΜΗ ΠΡΟΫΠ. ΔΑΠΑΝΗ 

ΑΓ ΣΑΒΒΑΣ 10 8,40 84,00 

Ε8 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ  10 

Ε8 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΘΕΙ΢Α 

ΔΑΠΑΝΗ €84,00 

Να ζχει τα χαρακτθριςτικά:  
α) να περιζχει 20% οξείδιο του ψευδαργφρου 
β) να είναι κατάλλθλθ για κεραπεία εξιδρϊματοσ δερματικϊν ελκϊν  
Η οικονομικι αξιολόγθςθ κα γίνει με αναγωγι ςε gr.  
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9. Κόλλα για βάςεισ κολοςτομιών, ουρθτθροςτομιών, ειλεοςτομιών. 

 
1.  Σε ςωλθνάριο 60gr.  

ΝΟ΢ΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ ΠΡΟΫΠ. ΣΙΜΗ ΠΡΟΫΠ. ΔΑΠΑΝΗ 

ΚΩΝ/ΛΕΙΟ 40 2,2 88,00 

Ε9.1 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ  40 

Ε9.1 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΘΕΙ΢Α 

ΔΑΠΑΝΗ €88,00 

 
2. Σε μορφι πλαςτελίνθσ.  

ΝΟ΢ΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ ΠΡΟΫΠ. ΣΙΜΗ ΠΡΟΫΠ. ΔΑΠΑΝΗ 

ΚΩΝ/ΛΕΙΟ 10 2,25 88,00 

Ε9.2 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ  10 

Ε9.2 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΘΕΙ΢Α 

ΔΑΠΑΝΗ €88,00 

 
 

10. Κακαριςτικό δζρματοσ για κολοςτομίεσ με δυνατότθτα ενυδάτωςθσ και 
εξουδετζρωςθσ των οςμών. Ποςότθτα: 200 τεμάχια. 
Ηθτείται όπωσ παρουςιάηεται ςε μορφι ςπρζχ. 
 

ΝΟ΢ΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ ΠΡΟΫΠ. ΣΙΜΗ ΠΡΟΫΠ. ΔΑΠΑΝΗ 

ΚΩΝ/ΛΕΙΟ 200 4,943 988,52 

Ε10 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ  200 

Ε10 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΘΕΙ΢Α 

ΔΑΠΑΝΗ €988,52 
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11. Αυτοκόλλθτεσ ταινίεσ με θμικυκλικό ανατομικό ςχιμα από υδροκολλοειδζσ 
υλικό για τθν ενίςχυςθ τθσ κολλθτικισ επιφάνειασ όλων των ειδών ςάκων και 
βάςεων ςτομίασ.  
 

ΝΟ΢ΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ ΠΡΟΫΠ. ΣΙΜΗ ΠΡΟΫΠ. ΔΑΠΑΝΗ 

ΑΓ ΣΑΒΒΑΣ 25 1,80 45,00 

Ε11 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ  200 

Ε11 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΘΕΙ΢Α 

ΔΑΠΑΝΗ €45,00 

 
 

12. ΢τιριγμα εντζρου 
 

ΝΟ΢ΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ ΠΡΟΫΠ. ΣΙΜΗ ΠΡΟΫΠ. ΔΑΠΑΝΗ 

ΑΓ ΣΑΒΒΑΣ 10 4,26 42,60 

Ε12 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ  10 

Ε12 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΘΕΙ΢Α 

ΔΑΠΑΝΗ €42,60 

 
 

13. Δερμοπροςτατευτικό επίκεμα (φιλμ) ςιλικόνθσ 100% για ςτομίεσ ςε ςπρζι 
 

ΝΟ΢ΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ ΠΡΟΫΠ. ΣΙΜΗ ΠΡΟΫΠ. ΔΑΠΑΝΗ 

ΑΓ ΣΑΒΒΑΣ 25 22,00 550,00 

Ε13 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ  10 

Ε13 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΘΕΙ΢Α 

ΔΑΠΑΝΗ €550,00 
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14.  ΢τεγανοποιθτικι πάςτα ςε μορφι αλοιφισ για περιποίθςθ του δζρματοσ 
γφρω από το ςτόμιο από 60-100γρ. 
 

ΝΟ΢ΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ ΠΡΟΫΠ. ΣΙΜΗ ΠΡΟΫΠ. ΔΑΠΑΝΗ 

ΑΓ ΣΑΒΒΑΣ 40 1,10 44,00 

Ε14 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ  40 

Ε14 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΘΕΙ΢Α 

ΔΑΠΑΝΗ €44,00 

 

15. ΢τεγανοποιθτικι πάςτα ςε μορφι πλαςτελίνθσ για περιποίθςθ του δζρματοσ 
γφρω από το ςτόμιο 
 

ΝΟ΢ΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ ΠΡΟΫΠ. ΣΙΜΗ ΠΡΟΫΠ. ΔΑΠΑΝΗ 

ΑΓ ΣΑΒΒΑΣ 40 5,91 236,40 

Ε15 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ  40 

Ε15 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΘΕΙ΢Α 

ΔΑΠΑΝΗ €236,40 

 
 

16. Θικεσ αποςτείρωςθσ αυτοκόλλθτεσ ατμοφ με τα κάτωκι χαρακτθριςτικά: 

 

ΝΟ΢ΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΜΑΧΙΑ 

ΚΩΝ/ΛΕΙΟ Βλ. πίνακα που ακολουκεί 
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 ΔΙΑ΢ΣΑ΢ΕΙ΢ ΢Ε 
mm 

ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ ΢Ε 
ΣΕΜΑΧΙΑ 

ΠΡΟΫΠ. 
ΣΙΜΗ 

ΠΡΟΫΠ. 
ΔΑΠΑΝΗ 

Ε16.1 90 Χ 135 10000 0,40 4.000,00 

Ε16.2 90 Χ 235 3000 0,042 126,00 

Ε16.3 90 Χ 200 3000 0,040 120,00 

Ε16.4 90 Χ 600 3000 0,189 567,00 

Ε16.5 150 Χ 300 35000 0,070 2.450,00 

Ε16.6 200 Χ 350 40000 0,078 3.120,00 

Ε16.7 130 Χ 360 15000 0,060 900,00 

Ε16.8 130 Χ 280 30000 0,070 2.100,00 

Ε16.9 130 Χ 290 30000 0,070 2.100,00 

Ε16.10 300 Χ 600 20000 0,064 1.280,00 

Ε16.11 250 Χ 430 35000 0,096 3.360,00 

Ε16.12 350 Χ 600 20000 0,085 1.700,00 

Ε16.13 300 Χ 470 40000 0,059 2.358,13 

Ε16.14 390 Χ 600 2000 0,275 550,00 

  ΢ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ €24.731,13 

 
Να ζχουν τα παρακάτω χαρακτθριςτικά:  
α) Να ζχουν αυτοκόλλθτθ ιςχυρι και ομοιόμορφθ κατανεμθμζνθ κόλλα για αςφαλζσ κλείςιμο.  
β) Να ζχουν πολλαπλι πλαϊνι ραφι αντοχισ 
γ) Να ζχουν από τθ μία πλευρά χαρτί ανκεκτικό και από τθν άλλθ ειδικό διάφανο πλαςτικό αντοχισ.  
δ) Οι πόροι τθσ χάρτινθσ πλευράσ να είναι μικρότεροι και από τα μικρότερα βακτιρια ζτςι ϊςτε να 
παρζχει ιδανικό φράγμα κατά των βακτθρίων. Επίςθσ το χαρτί να ζχει υψθλό βακμό χθμικισ 
κακαρότθτασ για προςταςία αςκενϊν και υπαλλιλων.  
ε) Το ειδικό διάφανο πλαςτικό να είναι ευλφγιςτο και κατά το άνοιγμα να αποκολλάται ομαλά από 
το χαρτί ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται άςθπτθ παραλαβι υλικοφ.  
ςτ) Να ζχουν ευκρινι δείκτθ αλλαγισ ςτον ατμό εκτόσ τθσ περιοχισ εργαςίασ.  
 
*Οι Βάςεισ και οι ςάκοι που προβλζπεται να ςυνδυάηονται με αυτζσ, ςτθν οικονομικι αξιολόγθςθ, κα 

υπολογιςκοφν ωσ ενιαίο ςφςτθμα με αναλογία 1Βάςθ προσ 1,5 ΢άκουσ.  

 

 


