
ΣΕΧΝΙΚΕ΢ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ΢ ΓΙΑ ΢Τ΢ΣΗΜΑ ΢ΤΝΟΔΟΤ ΕΞΟΠΛΙ΢ΜΟΤ ΜΕΘΟΔΟΤ PCR 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΢ΣΟΧΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΤ΢Ε΢ ΠΕΡΙΠΣΩ΢ΕΙ΢ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 

1. Ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα Nested multiplex PCR που να διενεργεί ςε μία μονάδα τθν 

λφςθ, τον πολλαπλαςιαςμό και τθν ανίχνευςθ των ςτόχων χωρίσ τθν παρζμβαςθ του 

χριςτθ. 

2. Να ςυνοδεφεται από Η/Υ και πρόγραμμα λειτουργίασ ςυςτιματοσ και ελζγχου 

αποτελεςμάτων αςκενών το οποίο να ζχει τθν δυνατότθτα ςφνδεςθσ με το LIS του 

νοςοκομείου. 

3. Να είναι απλό ςτθ χριςθ, με ελάχιςτθ απαςχόλθςθ προςωπικοφ. Να αναφερκεί ο 

χρόνοσ απαςχόλθςθσ ανά δείγμα. 

4. Να παρζχει απαραιτιτωσ αποτελζςματα ςε λιγότερο από 2 ώρεσ από τθν ςτιγμι τθσ 

ειςαγωγισ του δείγματοσ ςτο ςφςτθμα ώςτε να εξαςφαλίηεται θ ταχφτερθ δυνατι 

απάντθςθ ςτουσ κλινικοφσ ιατροφσ. 

5. Το ςετ να περιλαμβάνει όλα τα αντιδραςτιρια για τθν εξζταςθ. 

6. Να διακζτει πιςτοποίθςθ του ςυςτιματοσ και των αντιδραςτθρίων CE/IVD για κλινικι 

χριςθ και προαιρετικά να είναι εγκεκριμζνα από τον FDA. 

7. Να διακζτει ευρεία γκάμα εξετάςεων και να καλφπτει κατ’ ελάχιςτον τισ ηθτοφμενεσ πιο 

κάτω εξετάςεισ, ανάλογα με τθν προζλευςθ του δείγματοσ. 

8. Η προμθκεφτρια εταιρεία να αναλάβει τθν πλιρθ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ για τθν 

διεκπεραίωςθ των εξετάςεων. 

9.  Η προμθκεφτρια εταιρεία να αναλάβει τθν ςυντιρθςθ και τισ πικανζσ βλάβεσ ςε 

μονάδεσ του ςυςτιματοσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. 

 

ΑΝΣΙΔΡΑ΢ΣΗΡΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΢Τ΢ΣΗΜΑ PCR ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΢ΣΟΧΩΝ 

Συνολική ετήςια ποςότητα :  260 εξετάςεισ 

1. Ταυτοποίθςθ μικροβίων, μυκήτων και γονιδίων αντοχήσ  από κετικζσ αιμοκαλλιζργειεσ. 

Να ανιχνεφονται πάνω από 25 ςτόχοι ταυτόχρονα και όλα τα απαραίτθτα υλικά για τθν 

εξζταςθ να περιλαμβάνονται μζςα ςτο κιτ. Ποσότητα : 120  εξετάσεις 

2. Ανίχνευςθ/ταυτοποίθςθ ιών και μικροβίων από ρινοφαρυγγικά δείγματα . Να 

ανιχνεφονται πάνω από 18 ςτόχοι ταυτόχρονα και όλα τα απαραίτθτα υλικά  για τθν 

εξζταςθ να περιλαμβάνονται ςτο κιτ. Ποσότητα : 60 εξετάσεις 



3. Ανίχνευςθ/ταυτοποίθςθ ιών, παραςίτων και μικροβίων από υλικό μεταφοράσ κοπράνων 

Cary-Blair. Να ανιχνεφονται πάνω από 20 ςτόχοι ταυτόχρονα και όλα τα απαραίτθτα για 

τθν εξζταςθ να περιλαμβάνονται ςτο κιτ  Ποσότητα : 30 εξετάσεις 

4.  Ανίχνευςθ/ταυτοποίθςθ ιών, μικροβίων και Cryptococcus από ENY. Να ανιχνεφονται 

πάνω από 12 ςτόχοι ταυτόχρονα και όλα τα απαραίτθτα για τθν εξζταςθ να 

περιλαμβάνονται ςτο κιτ. Ποσότητα : 50 εξετάσεις 

 

ΣΑ ΜΕΛΗ ΣΗ΢ ΕΠΙΣΡΟΠΗ΢ ΢ΤΝΣΑΞΗ΢ ΣΩΝ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

Ζαχαριάδου Λεβαντία                        Κθρφκου Ελζνθ                      Παπαπζτρου Ευαγγελι 

α/α Περιγραφή εξζταςησ 

 
Σιμή 

μονάδασ 
εξζταςησ 

 

 
Ποςότητα 
εξετάςεων 

 
΢φνολο 
(Πλζον 
ΦΠΑ) 

1 

Εξζταςθ για ταυτοποίθςθ μικροβίων, 
μυκήτων και γονιδίων αντοχήσ από θετικζσ 
αιμοκαλλιζργειεσ. Να ανιχνεφονται πάνω 
από 25 ςτόχοι ταυτόχρονα και όλα τα 
απαραίτθτα υλικά για τθν εξζταςθ να 
περιλαμβάνονται μζςα ςτο κιτ. 

130 
ευρώ 

 
 
 

120 

 
 
 

15.600 
, 

2 

Εξζταςθ για ανίχνευςθ/ταυτοποίθςθ ιών 
και μικροβίων από ρινοφαρυγγικά 
δείγματα. Να ανιχνεφονται πάνω από 18 
ςτόχοι ταυτόχρονα και όλα τα απαραίτθτα 
υλικά για τθν εξζταςθ να περιλαμβάνονται 
ςτο κιτ. 

130 
ευρώ 

 
 
 

60 

 
 
 

7.800 

3 

Εξζταςθ για ανίχνευςθ/ταυτοποίθςθ ιών, 
παραςίτων και μικροβίων από υλικό 
μεταφοράσ κοπράνων Cary-Blair. Να 
ανιχνεφονται πάνω από 20 ςτόχοι 
ταυτόχρονα και όλα τα απαραίτθτα για τθν 
εξζταςθ να περιλαμβάνονται ςτο κιτ 

130 
ευρώ 

 
 
 

30 

 
 
 

3.900 

4 

Εξζταςθ για ανίχνευςθ/ταυτοποίθςθ ιών, 
μικροβίων και Cryptococcus από ENY. Να 
ανιχνεφονται πάνω από 12 ςτόχοι 
ταυτόχρονα και όλα τα απαραίτθτα για τθν 
εξζταςθ να περιλαμβάνονται ςτο κιτ 

160 
ευρώ 

 
 

50 

 
 

8.000 
 

΢φνολο πλζον ΦΠΑ 
 

35.300 
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